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Rehabi™

DE - Deutsch

Medizinisches Gerat zum penilen Schwellkérpertraining

nach Prostatektomie und IPP (Penisverkrimmung).

Sehr geehrter Kunde, vielen Dank, dass Sie sich fir
unser Produkt entschieden haben.

Bitte lesen Sie die Gebrauchsanweisung vor der
ersten Anwendung vollstdndig und aufmerksam
durch, bewahren Sie sie fir den spéateren
Gebrauch auf und beachten Sie die Hinweise.

Inhaltsverzeichnis

1. Allgemeine Angaben

2. Anwendung

2.1. Wie bereite ich die Anwendung vor?
2.2 Wie wende ich die Erektionshilfe an?
3. Gerdtreinigen und aufbewahren

4. Nebenwirkungen / Kontraindikationen
5.Entsorgung

6. Gewdhrleistung

7. Aus welchem Material bestehen die Teile?
8. Ersatz- und Verschleif3teile

9. Reklamation

Lieferumfang

Das gehort zum Rehabi PVT®:
- ein Pumpenkopf

- ein durchsichtiger Zylinder

- eine weiche griine Hilse

- eine Tube Gleitmittel

- eine Gebrauchsanweisung

- eine Tasche

1. Allgemeine Angaben

Wenn der Penis steif ist, nennt man das eine Erek-
tion. Wenn ein Mann Probleme hat, eine Erektion zu
bekommen, nennt man das eine Erektionsstérung.

Der Rehabi PVT®ist ein Gerat, das Ihnen dabei hilft,
Ihren Penis steif zu machen.

Welche Ursachen gibt es fiir Erektionsstérungen?
Es gibtviele verschiedene Ursachen, die zu
Erektionsstérungen fihren kénnen. Zu den
haufigsten gehoren Diabetes, Schilddrisen-Er-
krankungen, Leber- oder Nierenkrankheiten,
Behandlung des Bluthochdruckes, Herz- und Kreis-
lauferkrankungen. Operationen an der Prostata
fihren meistens auch zu Erektionsstérungen.

Auch Depressionen oder Erschopfung kénnen zu
Erektionsstorungen fithren. Manchmal sind Erekti-
onsstérungen auch eine Nebenwirkung von Medi-
kamenten, zum Beispiel bei Medikamenten gegen
Bluthochdruck. Und auch Rauchen oder das Trinken
von zu viel Alkoholist eine mégliche Ursache. Die
Penisverkrimmung, auch IPP oder Peyronie-Er-
krankung genannt, fihrt bei starker Verkrimmung
zu Problemen beim Sex und evtl. zur Impotenz.

Wie funktioniert der Rehabi PVT®?

Der Pumpenkopf saugt die Luft um den Penis her-
um aus dem Zylinder. So entsteht ein Unterdruck
(Vakuum). Dadurch flllen sich die Gefalie im Penis
mit Blut und der Penis wird steif.

2. Anwendung

2.1. Wie bereite ich die Anwendung vor?

Alle Abbildungen zu dem Produkt finden Sie auf
der Umschlagklappe ganz vorne in diesem Heft.

Uberpriifen Sie das Gerat auf duRere Unversehrt-
heit der Verpackung und Vollstdndigkeit des
Inhalts. Vor dem Gebrauch ist sicherzustellen, dass
das Gerdt und Zubehor keine sichtbaren Schaden



aufweisen undjegliches Verpackungsmaterial
entferntist.

- Legen Sie alle Teile bereit.

- Driicken Sie den Pumpenkopf auf die gréRere
OFffnung des zylinders, wie in Abb. @) gezeigt.

- Stecken Sie die griine Hilse auf die andere Seite
des Zylinders. (Abb.a)

- Nunist der Rehabi PVT® vorbereitet fir die
Anwendung.

2.2 Wie wende ich den Rehabi PVT® an?

Der Rehabi PVT® dient ausschlieBlich zur eigenen
Anwendung. Er darf weder an Dritte weitergege-
ben, noch durch sie genutzt werden.

Benutzen Sie den Rehabi PVT® nicht weiter, wenn
er nicht mehrrichtig funktioniert.

- Entfernen Sie die Schamhaare direkt am Penis
und um die Peniswurzel herum.

- Das Gerdt muss dicht auf der Haut sitzen.

- Geben Sie etwas Gleitmittel auf den Rand der
Hilse. (Abb.e)

- Fihren Sie den Penis durch die Hilse in den
Zylinder. (Abb. o)

- Driicken Sie das Gerét fest an den Korper.

- Ziehen Sie den griinen Hebel am Pumpenkopf. Da-
mit saugen Sie die Luft aus dem Zylinder. (Abb. 0)

Sehen Sie eine gute Erektion im Zylinder?

- Dann lassen Sie den steifen Penis zwei Minuten
im Zylinder im Unterdruck.

- Die Schwellkorper sind nun gut mit Blut gefullt.
Der grine Knopf ,Air“am Pumpenkopf dient
dazu, Luft einzulassen.

- Wenn Sie den Knopf ,Air“ driicken, wird Luftin
den zylinder eingefihrt. (Abb.O)

- Dadurch kénnen Sie den Rehabi PVT® leicht vom
Korper losen.

- Nun kénnen Sie den Vorgang nochmals wieder-
holen.

Wichtig:

1-2 Malam Tag ein Schwellkérpertraining durch-
zuflhren, ist gut fr die Durchblutung des Penis.
Zu haufiges Anwenden fihrt nicht automatisch zu
einem rascheren Erfolg.

Nach der Anwendung:

- Nachdem Sie den Rehabi PVT® benutzt haben,
reinigen Sie ihn, wie im Abschnitt 3 beschrieben.

- Trocknen Sie die Teile ab.

- Legen Sie alle Teile wieder zurlck in die Tasche
und bewahren Sie die Erektionshilfe aul3erhalb
der Reichweite von Kindern auf.

3. Gerdt reinigen und aufbewahren
Nehmen Sie vor der Reinigung den Pumpenkopf
von der Erektionshilfe ab. Der Pumpenkopf darf
nur mit einem feuchten Tuch von auRen gereinigt
werden. Der Pumpenkopf darf auf keinen Fall unter
Wasser gehalten werden, da sonst Flissigkeit ein-
dringen kann und den Pumpenkopf beschadigt.
Verwenden Sie keine Reinigungs- und Lésungsmit-
tel. Alle anderen Teile lassen sich leicht mit war-
mem Wasser und milder Seife reinigen. Bewahren
Sie die Erektionshilfe in der mitgelieferten Tasche
auf, um Verunreinigungen zu vermeiden.

4. Nebenwirkungen / Kontra-
indikationen

Sie kdnnen einen Bluterguss am Ansatz oder an der
Spitze des Penis bekommen. Manchmal kommt es
auch zu leichten Gewebeschaden, wenn der Penis
schon lange nicht versteift war.

Falls Sie unter einer Herz-Kreislauf-Erkrankung
leiden, sollten Sie vor der ersten Anwendung der
Erektionshilfe Ihre/n Arztin/Arzt fragen, um mégli-
che Risiken abzukléren.

Wenn Sie unsicher sind, ob Sie die Erektionshilfe
ohne Probleme fir Ihre Gesundheit anwenden kon-
nen, fragen Sie Ihre/n Arztin/Arzt.



5. Entsorgung

Alle Teile konnen Sie im Hausmdill entsorgen.

Hinweise zu Reparatur und Entsorgung:

Sie dirfen das Gerat nicht selbst reparieren.

Eine einwandfreie Funktion istin diesem Fall nicht
mehr gewahrleistet.

Der Pumpenkopf darf nicht gedffnet werden.

6. Gewadhrleistung
FUr fast alle Teile gilt eine Gewahrleistung von 2
Jahren, wie im Gesetz vorgeschrieben.

Die Gewdhrleistung gilt nicht:

- im Falle von Schaden, die auf unsachgeméRer
Bedienung beruhen

- fur Verschleil3teile, wie z.B. Stauringe

- bei Eigenverschulden des Kunden

- sobald das Gerat ge6ffnet wurde

7. Aus welchem Material bestehen

die Teile?

-griine Hilse: Biokompatibles Thermoplastisches
Elastomer (TPE)

- Zylinder: Kunststoff (Polycarbonat)

- Tasche: Nylon®

8. Ersatz- und VerschleiBlteile
Verwenden Sie nur Original-Zubehérteile.

Sie kénnen die Ersatz- und VerschleiRteile Gber die
Serviceadresse erwerben. Die aktuelle Nachbe-
stell-Liste erhalten Sie bei service@medintim.de
oder beilhrem Fachhandler.

9. Reklamation

Bitte wenden Sie sich im Fall von Reklamationen
oder bei Fragen an unseren Service unter folgen-
dem Kontakt:

Tel.: +49 6105-20 37 20
E-Mail: service@medintim.de
www.medintim.de
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Fordern wir Sie zur Ubersendung des defekten
Produktes auf, ist das Produkt an folgende Adresse
zu senden:

KESSEL Medintim GmbH
Nordendstr. 82-84

64546 Morfelden-Walldorf
Germany

AufRerhalb von Deutschland wenden Sie sich bitte
anden Fachhandler, bei dem Sie das Gerat gekauft
haben.

Distribution in Osterreich
Arztebedarf Scherer GmbH

Tel.: +43 5578 74750

E-Mail: michael.pressing@scherer.at

Distribution in die Schweiz
Inopharm GmbH

Tel.: +41 319742434
E-Mail:info@inopharm.ch



Rehabi™

EN - English

Medical device for penile erectile tissue training following

prostatectomy and IPP (penile curvature).

Dear customer,
Thank you for choosing our product.

Read all of the instructions for use carefully before
using the product for the first time, keep them for
later use and follow the instructions.

Contents

1. General information

2. Application

2.1 How to prepare the application
2.2 How to use the erection aid

3. Cleaning and storing the device
4. Side effects / contraindications
5. Disposal

6. Warranty

7. What material are the parts made of?
8. Spare and wearing parts

9. Complaints

Delivery contents

The Rehabi PVT® comprises the
following parts:

1 pump head

1 transparent cylinder
1softgreenring loader

1 tube of lubricant

1set ofinstructions

1bag

1. General information

When the penis is stiff, this is called an erection. If
aman has problems getting an erection, we speak
of erectile dysfunction. The Rehabi PVT®is a device
that helps you to get your penis stiff.

What are the causes of erectile dysfunction?
Avariety of causes can lead to erectile dysfunction.
The most common onesinclude diabetes, thyroid
disease, liver or kidney disease, high blood pressure
treatment and cardiovascular disease. Prostate
surgery often also leads to erectile dysfunction.
Depression or exhaustion can also lead to erectile
dysfunction. Sometimes, erectile dysfunctionis a
side effect of medication, e.g. drugs against high
blood pressure. Smoking or drinking too much
alcoholis another possible cause. Penile curvature,
also known as IPP or Peyronie’s disease, leads to
problems during sex and possibly to impotence if
the curvature is severe.

How does the Rehabi PVT® work?

The pump head sucks the air around the penis out of
the cylinder. This creates a negative pressure (vacu-

um). This causes the blood vessels in the penis to fill

with blood, and the penis stiffens.

2. Application

2.1 How to prepare the application

All product-related illustrations can be found on
the cover flap of this booklet.

Check the device to ensure the packaging is free
from external damage and complete. Make sure
before use that the device and accessories are
visibly undamaged and that all packaging material
has been removed.

- Lay out all parts ready.

- Press the pump head onto the larger opening of
the cylinder, as shown in Fig. @

- Attach the greenring loader to the other side of
the cylinder. (Fig. @)



- The Rehabi PVT®is now is ready for use.

2.2 How to use the Rehabi PVT®

The Rehabi PVT®is for your personal use only. It
may not be passed on to third parties, nor be used
by them. Do not continue using itif it does not
work properly.

- Remove the pubic hair directly on the penis and
around the root of the penis.

- The device must fit the skin tightly.

- Apply some lubricant to the edge of the ring
loader. (Fig. 9)

- Introduce the penis through the ring loaderinto
the cylinder. (Fig. @)

- Press the device tightly to your body.

- Pullthe green lever on the pump head. Thus, you
pump air out of the cylinder. (Fig.O)

Do you see a good erection in the cylinder?

- Then allow the stiff penis to remain in the cylin-
der under negative pressure for two minutes.

- The erectile tissue is now filled well with blood.

- The green “Air” button on the pump head is used
to letairin.

- When you press the “Air” button, the cylinder is
bled (i.e. Airis let in, reducing the vacuum).(Fig.o)

- In this way you can easily release the Rehabi PVT®
from your body.

- Now you can repeat the procedure.

Important:

Performing erectile tissue training 1-2 times

per day is good for penile circulation. Excessively
frequent use does not automatically lead to more
rapid success.

After use:

- After using the Rehabi PVT®, cleanit as described
in section 3.

- Dry the parts.

- Putall parts backinto the bag and keep the erec-
tion aid out of the reach of children.

3. Cleaning and storing the device
Before cleaning, take the pump head off the erec-
tion aid. The pump head may only be cleaned with a
damp cloth from the outside. The pump head must
never be held under water as liquid can otherwise
enter and damage the pump head. Do not use any
detergents or solvents. All other parts can be easily
cleaned with warm water and mild soap. Store the
erection aid in the pouch provided in order to avoid
contamination.

4. Side effects / contraindications

You can get a bruise (haematoma) at the base or at
the top of the penis. Sometimes, there may even
be slight tissue injury, when the penis was not erect
foralongtime.

Ifyou have a cardiovascular disease, you should
ask your doctor before you first use the productin
order to clarify possible risks.

Ifyou are not sure whether you can apply the erec-
tion aid without any problem for your health, ask
your doctor or health care professional.

5. Disposal

Repair and disposal information:

You must not repair the device yourself. Proper
functioning will then no longer be guaranteed.

The pump head must not be opened.

Intheinterest of the environment, the pump head
must not be disposed of with household waste at
the end of its service life. Disposal may be arranged
at suitable collection points in your country. Dis-
pose of the pump head in accordance with the
WEEE Guideline (Waste Electrical and Electronic
Equipment). In case of questions, please contact
the authority responsible for disposal.



6. Warranty

Almost all parts have a 2-year warranty, as pre-
scribed by applicable law.

The warranty does not apply:

- in case of damage resulting from incorrect use.
- for wearing parts such as constriction rings

- inthe case of the customer's own fault

- once the device has been opened

You should send in the erection aid, if possible,
every 3 years for technicalinspection. The serial
number can be found on the underside of the
pump head.

7. What material are the parts

made of?

. greenring loader: biocompatible thermoplastic
elastomer (TPE)

- Cylinder: plastic (polycarbonate)

- Bag: Nylon®

8. Spare and wearing parts
Use only original accessory parts.
For charging, use only the charging cable and the

USB mains components supplied. You can order the

replacement and wearing parts from the service
address. To get the current reordering list, please
contact service@medintim.de or your dealer.

9. Complaints
In case of complaints or questions regarding our
service, please contact the following:

Phone: +49 6105- 20 37 20
Email: service@medintim.de
www.medintim.de

IF we ask you to send the defective product, please
send the product to the following address.

KESSEL Medintim GmbH
Nordendstr. 82-84

64546 Morfelden-Walldorf
Germany

Outside Germany, please contact the dealer where
you purchased the device.

Distribution in Australia

Profile Medical Devices Pty Limited
P.0.BOX 66, EDGECLIFF Sydney, NSW 2027
Phone: +61 1800 549 745

Email: amish@profilemedical.com

Distributionin New Zealand
Flaxx New Zealand Limited
Phone: +64 211339216
Email: suzy@flaxx.co.nz



Rehabi™

FR - Francais

Appareil médical pour la rééducation des tissus érectiles
du pénis aprés prostatectomie et IPP (courbure du pénis)

Cher client, nous vous remercions d'avoir choisi ce
produit.

Veuillez lire attentivement et entierement le mode
d'emploi avant la premiere utilisation et le conser-
ver pour un usage ultérieur. Veuillez respecter les
consignes.

Sommaire

1. Généralités

2. Utilisation

2.1 Comment préparer le dispositif ?

2.2 Comment utiliser le dispositif de stimulation

de l'érection?

3. Nettoyer et ranger le dispositif

4. Effets secondaires/Contre-indications

5. Elimination

6. Garantie

7. De quels matériaux sont constitués les
différents éléments?

8. Piéces de rechange et d'usure

9. Réclamation

Livraison

Le dispositif Rehabi PVT® se compose des élé-
ments suivants:

- une téte de pompe

- un cylindre transparent

- un grand manchon vert

- un tube de lubrifiant

- un mode d’emploi

- unsac

1. Généralités
Une érection désigne l'état durant lequel le pénis est
rigide. Lorsqu'un homme a des difficultés a obtenir

une érection, on parle d'un trouble de 'érection.
Le dispositif Rehabi PVT® est un appareil quivous
aide a obtenir une érection.

Quelles sont les causes possibles des troubles de
I'érection?

Ilexiste de nombreuses causes possibles de troubles
de l'érection. Parmi les plus fréquentes, on trouve le
diabéte, les affections thyroidiennes, les affections
hépatiques et rénales, le traitement de 'hyperten-
sion artérielle, les maladies cardiovasculaires. Les
opérations de la prostate entrainent le plus souvent
aussi des troubles de l'érection. Ilen va de méme
pour la dépression et 'épuisement. Quelquefois, les
troubles de l'érection sont dis a un effet secondaire
de médicaments, par exemple les médicaments
contre ['hypertension artérielle. Le tabagisme et la
consommation excessive d'alcool sont également
des causes possibles. La courbure du pénis, appelée
maladie de La Peyronie, conduit a des problémes
lors des rapports sexuels et eventuellement a une
impuissance en cas de courbure excessive.

Comment fonctionne le Rehabi PVT®?

La téte de pompe aspire 'air autour du pénis et
'expulse du cylindre, créant ainsi une dépression
(vide). Sous l'effet de cette dépression, les vaisseaux
du pénis se remplissent de sang et le pénis se rigi-
difie.

2. Utilisation

2.1 Comment préparer le dispositif ?

Toutes les illustrations concernant le produit sont
disponibles dans la couverture en début de manuel.

Vérifiez l'intégrité externe de 'emballage et l'inté-



gralité du dispositif. Assurez-vous avant ['utilisation
que le dispositif et les accessoires ne présentent
pas de dommages visibles et que tout le matériel
d'emballage est retiré.

- Préparez toutes les piéces

- Insérez la téte de pompe dans la plus grande
ouverture du cylindre en la poussant comme
indiqué sur la figure o

- Fixez le manchon vert sur l'autre extrémité du
cylindre. (Figure @).

- Le Rehabi PVT® est maintenant prét pour l'utili-
sation.

2.2 Comment utiliser le Rehabi PVT®?

Le Rehabi PVT® est exclusivement destiné a une uti-
lisation personnelle. Il ne doit pas étre donné a des
tiers ni utilisé par d'autres personnes. N'utilisez plus
ce dispositif s'il ne fonctionne plus correctement.

- Rasez les poils pubiens sur le pénis et a la base du
pénis.

- Lappareil doit étre appliqué hermétiquement
contre la peau.

- Mettez un peu de lubrifiant sur le bord du man-
chon (Fig.o).

- Introduisez votre pénis dans le cylindre par le
manchon (fig. @).

- Appuyez fermement l'appareil contre votre corps.

- Pousser la poignet verte situé sur la téte de
pompe afin d'extraire l'air du cylindre. (fig. 0)

L'érection dans le cylindre vous parait suffisante ?

- Laissez ensuite le pénis en erection deux minutes
dans le cylindre en depression.

- Les tissus erectiles sont a présent bien remplis de
sang.

- Le bouton vert «Air» sur la téte de pompe sert a
laisser entrer l'air dans le cylindre.

- Sivous appuyez sur ce bouton, de l'air est introduit
dans le cylindre. (Figure @)

- Grace 3 cela, 'appareil peut étre retiré facilement
du corps.

- Vous pouvez a présent répéter ['opération.

Important:

Larééducation des tissus érectiles 1 a 2 fois par jour

est bénéfique pour l'irrigation sanguine dans le
pénis. Une utilisation trop fréquente ne conduit pas
forcement a une efficacité plus rapide.

Aprés l'utilisation :

- Apres avoir utilisé le Rehabi PVT®, nettoyez-le
comme décrit dans la rubrique 3.

- Séchez les différents élements.

- Replacez tous les élements dans le sac et tenez
le dispositif de stimulation hors de portée des
enfants.

3. Nettoyer et ranger le dispositif
Retirez la téte de pompe du dispositif de stimulation
avant le nettoyage. La téte de pompe ne doit étre
nettoyée qu'a l'extérieur avec un chiffon humide.

La téte de pompe ne doit en aucun cas étre tenue
sous |'eau qui pourrait y pénétrer et ['endommager.
N'utilisez pas de nettoyant ni de solvant. Toutes les
autres parties peuvent étre facilement nettoyées a
l'eau chaude et au savon doux. Conservez le disposi-
tif de stimulation dans le sac fourni afin d'éviter les
salissures.

4. Effets secondaires/ Contre-indications
Vous pouvez présenter un hématome a la base ou

au niveau du fond du pénis. Quelquefois, de légéres
|ésions des tissus peuvent se produire si le pénis n'a
pas été en érection depuis un moment.

Sivous souffrez d'une maladie cardio-vasculaire, vous
devez consulter votre médecin avant la premiére uti-
lisation afin de connaitre les risques éventuels.

Sivous n'étes pas sir de pouvoir utiliser le dispositif
de stimulation de 'érection sans risque pour votre
santé, veuillez demander l'avis de votre médecin.

5. Elimination

Consignes de réparation et d'élimination :

Vous ne devez pas réparer vous-méme le dispositif.
Un fonctionnement normal ne serait plus garanti
dans ce cas.



La téte de pompe ne doit pas étre ouverte.

6. Garantie

Comme la loi le prévoit, une garantie de 2 ans
s'applique pour pratiquement toutes les piéces du
dispositif.

La garantie n'est pas valable :

- en cas de dommages dls a une utilisation
incorrecte

- pour les piéces d'usure, comme 'anneau de
constriction p. ex.

- en cas de faute du client

- dés que le dispositif a été ouvert

7. De quels matériaux sont constitués

les différents éléments ?

- Manchon vert: élastomeére thermoplastique (ETP)
biocompatible

- Cylindre : plastique (polycarbonate)

- Sac:nylon®

8. Piéeces de rechange et d'usure
N'utilisez que les piéces d'accessoires d'origine.
Vous pouvez acheter les piéces de rechange et
d'usure a l'adresse de service aprés-vente indiguée.
La liste actuelle des produits disponibles a la com-
mande peut étre obtenue en écrivant 3 service@
medintim.de ou auprés de votre revendeur.

9. Réclamation

En cas de réclamation ou de questions, veuillez vous
adresser a notre service aprés-vente aux coordon-
nées suivantes:

Tél.: +49 6105-20 37 20
Email : service@medintim.de
www.medintim.de

Sinousvous invitons a nous faire parvenir le produit
défectueux, veuillez l'envoyer a l'adresse suivante :

KESSEL Medintim GmbH
Nordendstr. 82-84

64546 Morfelden-Walldorf
Allemagne

Al'extérieur de l'Allemagne, veuillez vous adresser
avotre revendeur chez lequel vous avez acheté le
dispositif.

Distribution en France

Bivea Médical

Tél.: +33 557 260900

Email: info@bivea-médical.com



Rehabi™

ES - Espanol

Producto sanitario para el entrenamiento de los cuerpos cavernosos del pene
después de una prostatectomia y en caso de IPP (curvatura del pene.)

Estimado cliente: muchas gracias por haber elegido
nuestro producto.

Por favor, lea todas las instrucciones de uso
atentamente antes del primer uso, guardelas para
consultarlas posteriormente y siga las instrucciones.

indice

1. Informacién general

2. Utilizacién

2.1 ;:Coémo se prepara el dispositivo para usarlo?

2.2 ;Cémo se utiliza el dispositivo de ayuda para

la erecciéon?

3. Limpiezay almacenamiento del dispositivo

4. Efectos adversos / Contraindicaciones

5. Eliminacién

6. Garantia

7. ;De qué materiales estan compuestos los
distintos componentes?

8. Piezas de repuesto y de desgaste

9. Reclamaciones

Alcance de suministro
Rehabi PVT® consta de:

- un cabezal de labomba

- un cilindro transparente

- un collarin verde blando

- un tubo de lubricante

- unas instrucciones de uso

- una bolsa

1. Informacion general
Cuando el pene estd rigido, a esto se le llama una
ereccién. Cuando un hombre tiene problemas para

conseguir una ereccion, se dice que tiene un trastor-
no de la ereccién. Rehabi PVT® es un dispositivo que
le ayuda a poner rigido su pene.

¢Cuéles son las causas de los trastornos de la erec-
cién?

Existen distintas causas que pueden provocar tras-
tornos de la ereccién. Entre las mds frecuentes estan
la diabetes, las enfermedades tiroideas, hepaticas

y renales, los tratamientos contra la hipertensién, y
las enfermedades cardiovasculares. Las operaciones
de la préstata también provocan en la mayoria de los
casos trastornos de la ereccion. Las depresionesy el
agotamiento también pueden generar trastornos de
la ereccion. A veces los trastornos de la ereccién son
también un efecto adverso a los medicamentos, por
ejemplo, a los medicamentos para la hipertension. Y
también fumar o beber mucho alcohol es una posible
causa. ELIPP, también llamado curvatura del pene o
enfermedad de Peuronie, provoca problemas en las
relaciones sexuales e incluso impotencia en caso de
una fuerte deformidad.

¢Coémo funciona el Rehabi PVT®?

El cabezal de la bomba aspira el aire alrededor del
pene, sacdndolo del cilindro. Asi se genera una pre-
sién negativa (vacio). Mediante la misma se llenan los
vasos del pene con sangrey el pene se pone erecto.

2. Utilizacion

2.1 ;Cémo se prepara el dispositivo para usarlo?
Todas las figuras relativas al producto se encuen-
tran en la solapa al principio de este folleto.
Comprobar la integridad externa del embalaje y que
esté dentro todo el contenido. Antes del uso, asegu-
rese de que el aparato y los accesorios no presenten
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danos visibles y de que se haya retirado el material

de embalaje.

- Tenga dispuestos todos los componentes.

- Presionar el cabezal de la bomba sobre la abertura
mds grande del cilindro como se muestra en la
figura @.

- Monte el collarin verde en el otro extremo del cilin-
dro. (Figura @)

- ELRehabi PVT®ya estd listo para ser utilizado.

2.2 ;Cémo se utiliza el Rehabi PVT®?

ElRehabi PVT® esté previsto para el uso propio. No
debe entregarse a otras personas ni ser utilizado por
ellas. No siga utilizando el dispositivo siya no funcio-
na correctamente.

- Eliminar el vello pubico del peney de la raiz del
pene.

- El dispositivo debe ajustar herméticamente al
apoyarlo sobre la piel.

- Aplicar un poco de lubricante en el borde del
collarin. (Fig. e)

- Introducir el pene en el cilindro a través del colla-
rin. (Fig. @)

- Apretar bien el dispositivo sobre el cuerpo.

- Tire de la palanca verde del cabezal de la bomba.
De esta forma se aspira hacia fuera el aire del cilin-

dro. (Fig. @)
;Observa una ereccién suficiente dentro del cilindro?

- Después deje el pene rigido durante dos minutos
en el cilindro con el vacio.

- Ahora los cuerpos cavernosos estan llenos de
sangre.

- El botdn «Air» en la cabeza de la bomba sirve para
dejar entrar el aire.

- Al pulsar el botén “Aire”, entra aire en el cilindro.
(Figura o)

- De este modo resulta facil separar el Rehabi PVT®
del cuerpo.

- Ahora puede repetir el proceso.
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Importante:

Para el riego sanguineo del pene es bueno repetir
el entrenamiento de los cuerpos cavernosos entre
1 -2 veces al dia. Una mayor frecuencia de uso no
significa automaticamente un éxito mas répido.

Después del uso:

- Después de usar el Rehabi PVT® limpielo segun la
descripcién del capitulo 3.

- Secar los componentes.

- Ponga de nuevo todos los componentes en la bolsa
y guarde el dispositivo de ayuda para la ereccién
fuera del alcance de los nifios.

3. Limpieza y almacenamiento del
dispositivo

Antes de limpiar el dispositivo, desmonte el cabezal
de labomba. El cabezal de la bomba solo se debe
limpiar por el exterior con un pafio himedo. El cabe-
zal de la bomba no debe mantenerse bajo el agua
bajo ninguna circunstancia, ya que de lo contrario
podria penetrar liquido y dafar el cabezal de la bom-
ba. No utilice productos de limpieza ni disolventes.
Todos los demds componentes se pueden limpiar
facilmente con agua caliente y un jabén neutro.
Guarde el dispositivo de ereccion en la bolsa incluida
en la entrega para evitar que se ensucie.

4. Efectos adversos /
Contraindicaciones

Puede tener un hematoma en el cuerpooen la
punta del pene. A veces también se producen ligeros
danos en los tejidos cuando el pene hace mucho
tiempo que no ha estado en ereccién.

Si padece una enfermedad cardiovascular, debe con-
sultar a sumédico antes de utilizar el dispositivo de
ayuda a la ereccién por primera vez para aclarar los
posibles riesgos.

Sino estd seguro de si puede utilizar el dispositivo de
ayuda para la ereccién sin problemas para su salud,
consulte a sumédico.



5. Eliminacién

Informacién sobre la reparacién y eliminacién:

No debe reparar el dispositivo usted mismo. En este
€aso, ya no se garantiza un funcionamiento correcto.

No debe abrirse el cabezal de la bomba.

6. Garantia

Casi todos los componentes tienen una garantia de

2 afos, taly como establece la ley.

La garantia no aplicard:

- en caso de dafos debidos a un manejo incorrecto

- para las piezas de desgaste, p. €]., los anillos
constrictores

- en caso de negligencia propia del cliente

- tan pronto como el dispositivo se haya abierto

7. ;:De qué materiales estan

compuestos los distintos

componentes?

- Collarin verde: elastémero termopldstico
biocompatible (TPE)

- Cilindro: plastico (policarbonato)

- Bolsa: nylon®

8. Piezas de repuesto y de desgaste
Utilice Gnicamente accesorios originales.

Puede adquirir piezas de repuesto y de

desgaste en la direccion del servicio al cliente.

Puede solicitar la lista actual para pedidos a service@
medintim.de o a través de su distribuidor.

9. Reclamaciones
Sitiene alguna pregunta o reclamacién, péngase en
contacto con nuestro servicio al cliente en:

Tel.: +49 6105-20 37 20
email: service@medintim.de
www.medintim.de

Si le solicitamos que nos remita el producto defec-
tuoso, debe enviarlo a la siguiente direccién.

KESSEL Medintim GmbH

Nordendstr. 82-84

64546 Morfelden-Walldorf

Alemania

Absatz nach Alemania einfligen

Sireside fuera de Alemania, péngase en contacto
con el distribuidor al que le compré el aparato.

Distribucién en Espana

MartiMedic suministros

Tel.: +34 943291918

email: marianmartin@martimedicsl.com



Rehabi™

Dispositivo medico per il training dei corpi cavernosi

dopo prostatectomia e IPP (incurvamento del pene)

Egregio Cliente, grazie per aver scelto il nostro
prodotto.

La preghiamo di leggere attentamente e fino in
fondo le istruzioni per ['uso prima del primo utilizzo
e conservarle per 'utilizzo successivo. La invitiamo
inoltre a osservare le avvertenze.

Indice

1.Indicazioni generali

2. Applicazione

2.1 Come mettere in funzione il dispositivo
2.2 Come usare il dispositivo per l'erezione
3. Pulizia e conservazione del dispositivo
4. Effettiindesiderati/Controindicazioni
5.Smaltimento

6. Garanzia

7. Di che materiale sono fattii componenti?
8. Ricambi per pezzi soggettia usura
9.Reclamo

Dotazione

Componenti dell’'Rehabi PVT®:

- una testadella pompa

- uncilindro trasparente

- una bussola diguida verde

- un tubo contenente un lubrificante
- leiistruzioni per l'uso

- una custodia

1. Indicazioni generali

L'indurimento del pene @ denominato erezione.

La difficolta a raggiungere un'erezione viene chia-
mata disfunzione erettile. Rehabi PVT® & un appa-
recchio che aiuta a ottenere l'indurimento del pene.
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Qualisono le cause della disfunzione erettile?
Molte cause diverse possono provocare disturbi
dell'erezione. Le pit frequenti comprendono il dia-
bete, le malattie della tiroide, le malattie del fegato
odeireni, itrattamenti per la pressione arteriosa
elevata e le malattie cardiocircolatorie. Inoltre,
gliinterventichirurgicisulla prostata sono quasi
sempre causa di disturbi dell'erezione. Anche la
depressione o l'esaurimento possono determinare
disturbidell’erezione. Talvolta i disturbi dell’ere-
zione compaiono come effetto collaterale di certi
medicinali, ad esempio di quelli utilizzati contro la
pressione arteriosa elevata. Altre possibili cause
sono l'abitudine al fumo o un eccessivo consumo di
alcol. L'incurvamento del pene, denominato anche
IPP o malattia di Peyronie, causa problemi durante
irapportisessuali ed eventualmente impotenza se
l'incurvamento e molto marcato.

Come funziona il Rehabi PVT®?

La testa della pompa aspira l'aria presente nel cilin-
drointorno al pene. In questo modo si genera una
pressione negativa (vuoto). Di conseguenza i vasi
sanguigni del pene siriempiono disangue e il pene
siindurisce.

2. Applicazione

2.1 Come mettere in funzione il dispositivo

Tutte le figure relative al prodotto sono riportate
sulrisvolto di copertina all'inizio di questo opu-
scolo.

Controllare che la confezione esterna del dispositivo
non sia danneggiata e che la dotazione sia completa.
Prima dell'uso accertarsi che non ci siano segni di
danni sul dispositivo e sugli accessori e che il materia-
le diimballaggio sia stato completamente tolto.



- Preparare tuttii componenti.

- Montare la testa della pompa sull'apertura mag-
giore del cilindro, comeillustrato nella figura o

- Montare la bussola di guida verde sull'altra estre-
mita del cilindro. (Fig. @)

- Adesso il Rehabi PVT® & pronto per l'uso.

2.2 Come usare il Rehabi PVT®?

ILRehabi PVT® e esclusivamente per uso personale.
Non deve essere ceduto a terzi o utilizzato da terzi.
Non usare il dispositivo se non funziona pit come
dovrebbe.

- Radereipelisul pene eintorno alla base del pene.

- Uapparecchio deve aderire bene alla pelle.

- Applicare un po’ di lubrificante sul bordo della
bussola diguida.(Fig.e)

- Inserire il pene nel cilindro attraverso la bussola
diguida‘(Fig‘Q)

- Premere il dispositivo contro il corpo.

- Tirare la leva verde situata sulla testa della pom-
pa. In questo modo l'aria viene pompata fuori dal

cilindro. (Fig. @)
Sivede gia una buona erezione nel cilindro?

- Lasciare il penein erezione nelcilindro, in condi-
zioni di pressione negativa, per due minuti.

- Ilpulsante verde "Air” situato sulla testa della
pompa serve aintrodurre aria.

- Premendo il pulsante “Air” siintroduce aria nel

cilindro. (Fig. @)

- In questo modo si puo facilmente staccare il
presidio per l'erezione dal corpo.

- Orala procedura puo essere ripetuta.

Importante:

iltraining dei corpi cavernosi effettuato 1-2 volte
al giorno favorisce la circolazione del sangue nel
pene! Un uso troppo frequente non consente auto-
maticamente diottenere risultati piu rapidi.

Dopo l'uso:

- Dopo l'uso, pulire Rehabi PVT® come decritto alla
voce “Come pulire Rehabi PVT®".

- Asciugare tuttii componenti.

- Riporre tuttii componentinella custodia e con-
servare il presidio per l'erezione fuori dalla porta-
ta dei bambini.

3. Pulizia e conservazione del
dispositivo

Prima della pulizia, rimuovere la testa della pompa
dall'apparecchio. La testa della pompa deve essere
pulitasolo all'esterno con un panno umido. Non
tenere mai la testa della pompa sott'acqua perché
la penetrazione di liquidi potrebbe danneggiarla.
Non usare detersivi e solventi. Tutti gli altri compo-
nenti possono essere facilmente puliti con acqua
calda e unsapone delicato. Conservare il dispositi-
vo per l'erezione nell'apposita custodia per evitare
che sisporchi.

4. Effetti indesiderati/
Controindicazioni

Un ematoma puo formarsi alla base o sulla punta
del pene. Avolte possono comparire lievi danni
ai tessutise il pene non era pit indurito da tanto
tempo.

In presenza di malattie cardiocircolatorie, consulta-
re il proprio medico prima di usare il dispositivo di
erezione e informarsi su potenziali rischi.

In caso didubbisull'uso del dispositivo senza com-
promettere la propria salute, rivolgersi al proprio
medico.

5. Smaltimento

Istruzioni per la riparazione e lo smaltimento:
Non riparare il dispositivo di persona. In tal casoiil
funzionamento non e pil garantito.

Non aprire la testa della pompa.
6. Garanzia
E prevista una garanzia di 2 anni su quasi tutti i

componenti, come previsto dalla normativa.
La garanzia nonvale:
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- in caso didanni dovutia uso improprio

- per pezzisoggettia usura, ad es. anelli costrittivi
- in caso di colpa del cliente

- dopo l'apertura del dispositivo

7. Di che materiale sono fatti i singoli

componenti?

- Bussola di guida verde: elastomero
termoplastico biocompatibile (TPE)

- Cilindro: plastica (policarbonato)

- Custodia: Nylon®

8. Ricambi per pezzi soggetti a usura
Usare solo accessori originali.

| ricambi peri pezzi soggettia usura possono esse-
re ordinati rivolgendosi all'indirizzo del Servizio
Clienti. L'elenco attuale per le riordinazioni e dispo-
nibile su service@medintim.de o presso il proprio
rivenditore specializzato.

9. Reclamo
In caso direclami o domande rivolgersi al nostro
Servizio Clienti:

Tel.: +49 6105- 20 37 20
e-mail: service@medintim.de
www.medintim.de

Se vi chiediamo di mandarciil prodotto difettoso,
vi preghiamo diinviarcelo al seguente indirizzo:

KESSEL Medintim GmbH
Nordendstr. 82-84

64546 Morfelden-Walldorf
Germania

Al difuoridella Germania rivolgersi al rivenditore

specializzato pressoil quale e stato acquistatoiil
dispositivo.
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Rehabi™

NL — Nederlands

Medisch hulpmiddel voor het trainen van de zwellichamen
in de penis na prostatectomie en IPP (penisverkromming)

Geachte klant, bedankt dat u heeft gekozen voor
ons product.

Leesvdoér het eerste gebruik de gebruiksaanwij-
zing helemaal en aandachtig door, bewaar deze
voor later gebruik en neem goed nota van de aan-
wijzingen.

Inhoudsopgave

1. Algemene informatie

2. Gebruik

2.1 Hoe bereid ik het gebruik voor?
2.2 Hoe gebruik ik de erectiepomp?
3. Apparaatreinigen en bewaren

4. Bijwerkingen/contra-indicaties
5. Afvalverwijdering

6. Garantie

7. Uit welke materialen bestaan de onderdelen?
8. Reserve-enslijtonderdelen

9. Reclamatie

Dit hoort bij de levering
Het Rehabi PVT® bestaat uit:

- een pompkop

- een doorzichtige cilinder

- een zachte groene geleidering
- een tube glijmiddel

- een gebruiksaanwijzing

- een zak

1. Algemene informatie

Als de penis stijf is, noemt men dat een erectie.

Als een man moeite heeft om een erectie te krijgen,
wordt dat een erectiestoornis genoemd.

Het Rehabi PVT®is een apparaat dat u helpt uw
penis stijf te maken.

Wat zijn de oorzaken van erectiestoornissen?
Erzijn veel verschillende oorzaken die tot erec-
tiestoornissen kunnen leiden. De meeste daarvan
zijn suikerziekte, schildklieraandoeningen, lever- of
nierziekten, behandeling van hoge bloeddruk,
hart- en vaatziekten. Operaties aan de prostaat
leiden meestal ook tot erectiestoornissen. Ook
depressies of uitputting kunnen erectiestoornissen
veroorzaken. Soms zijn erectiestoornissen ook

een bijwerking van geneesmiddelen, zoals onder
meer bij geneesmiddelen tegen hoge bloeddruk.
Daarnaast is roken of overmatig alcoholgebruik
ook een mogelijke oorzaak. De penisverkromming,
ook wel IPP of ziekte van Peyronie genoemd, voert
bij sterke verkromming tot problemen bij seks en
eventueel tot impotentie.

Hoe werkt de Rehabi PVT®?

De pompkop zuigt de lucht rondom de penis uit de
cilinder. Zo ontstaat onderdruk (vacutim). Hierdoor
vullen de bloedvaten in de penis zich met bloed

en wordt de penis stijf. De drukring voorkomt dat
het bloed terugstroomt. Na het verwijderen van
de drukring stroomt het bloed terug en de penis
wordt slap.

2. Gebruik

2.1 Hoe bereid ik het gebruik voor?

Alle afbeeldingen over het product kunt u vinden
op de flap helemaal voorinin dit boekje.

Controleer bij het apparaat of de verpakking onbe-
schadigd is en of de inhoud compleet is. Véér het
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gebruik moet u zich ervan overtuigen dat apparaat
en toebehoren geen zichtbare schades vertonen en
het verpakkingsmateriaal helemaal verwijderd is.

- Leg alle onderdelen klaar.

- Druk de pompkop vast op de grotere opening van
de cilinder, zoals wordt weergegeven in afbeel-
ding @.

- Plaats de groene geleidering op het andere uit-
einde van de cilinder. (Afbeelding o)

- Nuis de Rehabi PVT® klaar voor gebruik.

2.2 Hoe gebruik ik de Rehabi PVT®

De Rehabi PVT®is uitsluitend bestemd voor per-
soonlijk gebruik. De pomp mag niet aan derden
worden doorgegeven, noch door derden worden
gebruikt. Stop met gebruik van de apparaat als die
niet meer goed werkt.

- Verwijder het schaamhaar direct op de penis en
rondom de basis van de penis.

- Het apparaat moet strak tegen de huid zijn
geplaatst.

- Breng wat glijmiddel aan op de rand van de gelei-
dering. (Afbeelding €)

- Geleid de penis door de geleidering in de cilinder.
(Afbeelding @)

- Druk het apparaat stevig tegen het lichaam aan.

- Trek aan de groene hendelvan de pomp-
kop. Daarmee zuigt u de lucht uit de cilinder.
(Afbeelding o)

Ziet u een goede erectie in de cilinder?

- Laat daarna de stijve penis gedurende twee minu-
ten bijonderdrukin de cilinder.

- De zwellichamen zijn nu goed met bloed gevuld.

- De groene ,Air"-knop op de pompkop is bedoeld
om lucht toe te laten.

- Alsude knop ,Airindrukt, wordt lucht in de cilin-
deringebracht. (Afbeelding @)

- Daardoor komt de Rehabi PVT® gemakkelijk los
van het lichaam.

- Nu kunt u het proces nogmaals herhalen.
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Belangrijk:

1a2keer per dag een zwellichaamtraining is goed
voor de doorbloeding van de penis. Te frequent
gebruik leidt niet automatisch tot een sneller
resultaat.

Na gebruik:

- Nadat u de REHABIPVT R hebt gebruikt, reinigt u
die zoals in het gedeelte 3 staat beschreven.

- Maak de onderdelen droog.

- Doe alle onderdelen weer terugin de zak en
bewaar de erectiepomp buiten het bereik van
kinderen.

3. Apparaat reinigen en bewaren
Verwijder eerst de pompkop voordat u de erectie-
pomp gaat schoonmaken. De pompkop mag alleen
met een vochtige doek aan de buitenkant worden
gereinigd. De pompkop mag absoluut niet onder
water worden gehouden, omdat anders vloeistof
kan binnendringen en de pompkop beschadigt.
Gebruik geen reinigings- en oplosmiddelen. Alle
andere onderdelen kunnen gemakkelijk met een
warm sopje worden gereinigd. Berg de erectie-
pomp op in de meegeleverde zak om verontreini-
gingen te voorkomen.

4. Bijwerkingen/contra-indicaties

U kunt een bloeduitstorting krijgen aan de basis
of het uiteinde van de penis. Soms ontstaat er ook
lichte weefselschade als de penis al lange tijd niet
stijfis geweest.

Als uaan een hart- en vaatziekte lijdt, moet u voér
het eerste gebruik van de erectiepomp uw arts
raadplegen om mogelijke risico's op te helderen.

Raadpleeg uw arts als u twijfelt of u de erectie-
pomp zonder problemen voor uw gezondheid kunt
gebruiken.



5. Afvalverwijdering

Aanwijzingen m.b.t. reparatie en afvalverwijde-
ring:

U mag het apparaat niet zelf repareren. Een correct
functionerenisin dat geval niet meer gewaar-
borgd.

De pompkop mag niet worden geopend.

6. Garantie
Voor bijna alle onderdelen geldt, zoals wettelijk is
voorgeschreven, een garantietermijn van 2 jaar.

De garantie geldt niet:

- bij schade die te wijten is aan een verkeerde
bediening

- voor slijtonderdelen, zoals bijv. drukringen

- bijeigen schuld van de klant

- zodra het apparaat werd geopend

7. Uit welke materialen bestaan de

onderdelen?

- Groene geleidering: biocompatibel thermoplas-
tisch elastomeer (TPE)

- Cilinder: kunststof (polycarbonaat)

- Zak: nylon®

8. Reserve- en slijtonderdelen
Gebruik uitsluitend originele onderdelen.

U kunt de reserve-enslijtonderdelen via het
service-adres kopen. De actuele nabestellijst is
verkrijgbaar via service@medintim.de of bij uw
speciaalzaak.

9. Reclamatie
Neem bij reclamaties of vragen via de volgende
kanalen contact op met onze serviceafdeling:

tel.: +49 6105- 20 37 20
e-mail: service@medintim.de
www.medintim.de

Alswijuvragen het defecte product op te sturen,
dan moet het product naar het volgende adres
worden gestuurd:

KESSEL Medintim GmbH
Nordendstr. 82-84

64546 Morfelden-Walldorf
Germany

Neem buiten Duitsland contact op met de speciaal-
zaak waar u het apparaat heeft gekocht.

Distributie in Nederland en Belgié
MEMIDIS PHARMA b.v.

tel.: +3124-6455411

e-mail: bas@memidis.nl

18



Rehabi™

Medicinsk udstyr til traening af svulmelegemet efter

prostatektomi og IPP (skav penis)

Kaere kunde,
tak, fordi du har valgt vores produkt.

Las hele brugsanvisningen omhyggeligt igennem,
inden du benytter systemet fgrste gang, og opbe-
var den tilsenere brug. Overhold anvisningerne.

Indholdsfortegnelse

1. Generelle informationer

2. Anvendelse

2.1 Hvordan forbereder jeg systemet?
2.2 Hvordan anvender jeg erektionshjaelpen?
3. Rengering og opbevaring af systemet
4. Bivirkninger / kontraindikationer

5. Bortskaffelse

6. Garanti

7. Hvilket materiale bestar delene af?

8. Reserve- og sliddele

9. Reklamation

Leveringsomfang

Rehabi PVT® omfatter falgende dele:
- et pumpehoved

- en gennemsigtig cylinder

-en blad, gregn manchet

- en tube glidemiddel

- en brugsanvisning

- en taske

1. Generelle informationer

En stiv penis kaldes en erektion. Nar en mand har
rejsningsproblemer, kalder man det en erektil dys-
funktion. Rehabi PVT® er et udstyr, som hjalper dig
med at fa en stiv penis.
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Hvad er arsagentil rejsningsproblemer?

Der er mange arsager til rejsningsbesvaer. En af

de hyppigste arsager er sukkersyge, lever- eller
nyresygdomme, sygdomme i skjoldbruskkirtlen,
behandling af for hgjt blodtryk, hjerte- og kreds-
lebssygdomme. Prostataoperationer har for det
meste 0gsa rejsningsproblemer til falge. Depressi-
oner eller udmattelse kan ogsa forarsage rejsnings-
problemer. Ofte tilskrives rejsningsproblemer ogsa
bivirkningerne af medicin, f.eks. ved indtagelse

af medikamenter mod for hgjt blodtryk. Ogsa
rygning eller indtagelse af for meget alkohol kan
vaere en mulig arsag. Skaev penis, ogsd kaldet IPP
eller Peyronies sygdom, giver, hvis krumningen pa
penis er stor, sexproblemer og medferer eventuelt
impotens.

Hvordan fungerer Kuinka erektioapulaite
toimii?

Pumpehovedet suger luften omkring penis ud

af cylinderen. Saledes opstar der et undertryk
(vakuum). Blodkarrene i penis fyldes herefter med
blod, og penissen bliver stiv.

2. Anvendelse

2.1 Hvordan forbereder jeg systemet?
Alleillustrationer til produktet findes pa omslaget
foranidette haefte.

Kontroller, om systemet erintakt, om emballagen
er beskadiget, og kontroller for fuldstaendighed.
Inden systemet tagesibrug, skal det sikres, at
udstyret og tilbehgret ikke har synlige skader, og at
hele emballeringsmaterialet er fjernet.

- Legalle dele parat.



- Tryk pumpehovedet pa den store dabning i
cylinderen, som vist pa Figurc.

- Seet den grenne manchet pa den anden side af
cylinderen. (Figur @)

- Nu er Rehabi PVT® klar til brug.

2.2 Hvordan anvender jeg Rehabi PVT®?

Rehabi PVT® er kun beregnet til eget brug. Den
ma ikke gives tilandre personer, men udelukkende
benyttes af dig selv. Benyt ikke Rehabi PVT®, hvis
den ikke fungerer korrekt.

- Fjern skamharene direkte pa penis og rundt om
penisroden.

-Rehabi PVT® skal slutte taet omkring huden.

- Pafgr lidt glidemiddel pa kanten af manchetten.
(Fig. @)

- Fgr penissen igennem manchetten ogindicylin-
deren. (Fig‘4°)

- Tryk erektionshjaelpen fast mod kroppen.

- Treek idet grgnne handtag pa pumpehovedet.
Saledes pumpes luft ud af cylinderen. (Figia)

Kan du nuse en god erektionicylinderen?

- Lad denstive penis blive i cylinderen med under-
trykito minutter.

- Svulmelegemet er nu fyldt godt med blod.

- Den grgnne knap "Air” pa pumpehovedet har til
formal at tilfere luft.

- Nar du trykker pa knappen "Air” tilfgres luft ind i
cylinderen. (Fig. @)

- Derved kan Rehabi PVT® let lgsnes fra kroppen.

-Nu kan du gentage proceduren igen.

Vigtigt:

1-2gange om dagen skal du traene svulmelege-
met. Det forbedrer blodcirkulationeni penis. En for
hyppig brug af udstyret medfgrer ikke automatisk
hurtigere et godt resultat.

Efter anvendelsen:

- N&rdu har benyttet Rehabi PVT®, skal den renga-
res, som beskrevetiafsnittet 3.

- Tor delene af.

- Legalle dele tilbage igeni tasken og opbevar

erektionshjalpen utilgaengeligt for barn.

3.Rengering og opbevaring af
systemet

Inden renggringen fjernes pumpehovedet af erek-
tionshjelpen. Pumpehovedet mé kun renggres
med en fugtig klud pa ydersiden. Pumpehovedet
ma underingen omstandigheder holdes under
vand, da der ellers kan trenge vaeske ind og
dermed beskadige pumpehovedet. Benytingen
renggrings- eller oplesningsmidler. Alle andre dele
erlette at rengare med varmtvand og mild saebe.
Opbevar erektionshjelpeniden medleverede
taske for at undga urenheder.

4. Bivirkninger / kontraindikationer
Du kan fa en blodudtradning ved roden eller pa
spidsen af penissen. Mange gange opstar mindre
vaevsskader, hvis det er stykke tid siden, at penissen
har veeret stiv.

Safremt du lider af en hjerte- og kredslgbssygdom,
skal du forhgre dig hos din laege inden fgrste brug
for at fa afklaret eventuelle risici ved brugen heraf.
Hvis du er usikker pa, om du kan anvende erektions-
hjelpen uden helbredsskadende effekter, bgr du
sperge din leege.

5. Bortskaffelse

Anvisninger om handtering og bortskaffelse:

Du ma ikke selv reparere systemet. Det kani et
sadant tilfaelde ikke garanteres, at systemet funge-
rer fejlfrit.

Pumpehovedet ma ikke dbnes.
6. Garanti
Naesten alle dele har 2 ars garanti, som fastlagti

lovbestemmelserne.

Garantien gaelder ikke:
- itilfeelde af skader, som er opstdetiforbindelse
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med ukorrekt betjening
- forsliddele, sasom klemringe
- hvis kunden selv er skyld i skaden
- sdsnartsystemet dbnes

7. Hvilket materiale bestar delene af?
- Grgn manchet: biokompatibelt termoplastisk
elastomer (TPE)

- Cylinder: kunststof (polycarbonat)

- Taske: nylon®

8. Reserve- ogssliddele

Der ma kun anvendes originale tilbehgrsdele.
Dukan fa reserve- ogsliddele via serviceadressen.
Du kan efterbestille alle dele og glidemidlet hos
service@medintim.de eller hos din forhandler.

9. Reklamation

I tilFelde af reklamation eller spargsmal bedes du
henvende dig til vores service med fglgende kon-
taktdata:

TIf.: +49 6105- 20 37 20
E-mail: servicec@medintim.de
www.medintim.de

Hvis vi beder dig om at tilsende os det defekte pro-
dukt, skal produktet sendes til falgende adresse:

KESSEL Medintim GmbH
Nordendstr. 82-84

64546 Morfelden-Walldorf
Tyskland/Germany

Safremt du ikke boriTyskland, bedes du henvende
dig tilden forhandler, hvor du har kebt systemet.

Distribution i Danmark
Else Olesen

TIf.: +45 40440237
E-mail: elseo@elseo.dk
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Rehabi™

FI — Suomi

Laakinnallinen laite peniksen paisuvaiskudosharjoitukseen eturauhasen
poiston jalkeen tai Peyronien taudin (peniksen kayristyman) yhteydessa.

Hyva asiakas, kiitos, ettd valitsit tuotteemme.

Lue kayttoohjeet huolellisesti lapi ennen ensim-
maista kayttokertaa, noudata niitd ja sailyta ne
myOohempaa tarvetta varten.

Sisallys

1. Yleista

2. Kaytto

2.1 Kdyton valmistelu

2.2 Erektioapulaitteen kayttd
3. Laitteen puhdistus ja sdilytys
4. Haittavaikutukset/vasta-aiheet
5. Havittdminen

6. Takuu

7. Osien materiaali

8. Vara-ja kulutusosat

9. Reklamaatio

Toimituksen sisalto

Rehabi PVT® sisdltda seuraavat osat:
- pumppupaa

- lapindkyva sylinteri

-pehmead vihred holkki

- liukasteputkilo

- kayttéohje

- laukku

1. Yleista

Kun penis jaykistyy eli "seisoo", tilaa kutsutaan erek-
tioksi. Kun miehelld on vaikeuksia saada erektio,
ongelmaa kutsutaan erektiohairidksi. Rehabi PVT®
on laite, joka auttaa peniksen jaykistdmisessa.

Mika voi aiheuttaa erektiohdirioita?
Erektiohdirididen taustalla voi olla erilaisia syita.
Yleisimpiin aiheuttajiin kuuluvat sokeritaudit, kil-
pirauhassairaudet, maksa- ja munuaissairaudet,
korkeaan verenpaineeseen seka sydan-ja verisuo-
nitauteihin saatava hoito. Eturauhasleikkaukset
johtavat tavallisesti myos erektiohairidihin. Myos
masennus ja uupumus voivat aiheuttaa erektiohéiri-
0itd. Toisinaan erektiohdiriot ilmenevat lddkityksen,
esim. verenpainelddkkeiden, sivuvaikutuksena.
My0s tupakointi tai liiallinen alkoholinkaytto voivat
toimia aiheuttajina. Peniksen kayristyminen, jota
kutsutaan myos Peyronien taudiksi tai siittimen
kovettumataudiksi, johtaa voimakkaan kdyristyman
yhteydessd yhdyntdongelmiin ja mahdolliseen
impotenssiin.

Kuinka Rehabi PVT® toimii?

Pumppupadimee ilmaa sylinteristd peniksen ympa-
riltd. Niin syntyy alipaine. Peniksen verisuonet tayt-
tyvat verelld ja penis jaykistyy.

2. Kaytto

2.1 Kdyton valmistelu

Kaikki tuotekuvat on esitetty tdman kdyttdohjeen
sisdkannessa.

Tarkista laite ja varmista, ettd pakkaus on ulkoisesti
ehjd ja sen sisalto kokonainen. Ennen kdyttod on
varmistettava, ettei laitteessa tai sen lisdosissa ole
ndkyvid vaurioita ja ettd kaikki pakkausmateriaali on
poistettu.

- Ota kaikki osat valmiiksi.

- Paina pumppupda sylinterin suuremman aukon
paslle kuvan @ osoittamalla tavalla.
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- Tyonna vihred holkki sylinterin toiseen pdahan.

(Kuva Q)

- Nyt Rehabi PVT® on valmis kdytettavaksi.

2.2 Rehabi PVT® kaytto

Rehabi PVT® on tarkoitettu ainoastaan omaan kayt-
téon. Sitd ei saa antaa luovuttaa muille, eika toisen
saa antaa kayttas sitd. Al kaytd Rehabi PVT®, jos
se ei toimi enda kunnolla.

- Poista itse peniksessd ja aivan peniksen juurella
olevat hapykarvat.

- Laitteen on asetuttava tiiviistiiholle.

- Kostuta hiukan liukasteella holkin reunaa.
(Kuva e)

- Tyonna penis holkin [dpi sylinteriin. (Kuva °)

- Paina laitetta lujasti kehoa vasten.

- Ime ilmaa sylinterista vetamalla pumppupaan vih-
reda kahvaa. (Kuva o)

Nakyyko sylinterin sisalla riittdva erektio?

- Jatd siind tapauksessa jaykistynyt penis sylinteriin
alipainetilaan kahdeksi minuutiksi.

- Paisuvaiskudos on nyt tayttynyt verella.

- Sylinteriin voidaan paastaa ilmaa pumppupaan
vihrealla "Air"-painikkeella.

- Kun "Air"-painiketta painetaan, sylinteriin virtaa
ilmaa.(Kuva @).

- Sen my6td Rehabi PVT® on helppoirrottaa kehos-
ta.

-Sitten harjoitus voidaan toistaa.

Tarkeda:

Paisuvaiskudoksen harjoitus 1 -2 kertaa pdivassa
parantaa peniksen verenkiertoa. Liian toistuva kayt-
t6 eivalttdmatta johda nopeampiin tuloksiin.

Kayton paatteeksi:

- Puhdista Rehabi PVT® kayton jalkeen kohdassa 3
kuvatulla tavalla.

- Kuivaa osat.

- Aseta kaikki osat takaisin laukkuun ja sailyta erek-
tioapulaite lasten ulottumattomissa.

3. Laitteen puhdistus ja séilytys

Irrota ennen puhdistusta pumppupdd erektioapu-

23

laitteesta. Pumppupdé voidaan puhdistaa ulkopuo-
lelta ainoastaan kostealla liinalla. Pumppupaata ei
saa missdan tapauksessa huuhdella vedelld, silla
sisddn voi padsta vettd, mika vaurioittaa pumppu-
paan. Ala kayta puhdistus- tai liuotusaineita. Kaikki
muut osat voidaan helposti puhdistaa ldmpimalla
vedelld ja miedolla saippualla. Sailyta erektioapu-
laite epapuhtauksien valttamiseksi mukana toimi-
tetussa laukussa.

4. Haittavaikutukset/vasta-aiheet
Peniksen tyveen tai karkeen voi aiheutua verenpur-
kaumia. Lievat kudosvauriot ovat myos toisinaan
mahdollisia, jos penis ei ole ollut pitkdan aikaan
jaykkana.

Jossairastat sydan- tai verisuonitautia, kysy ennen
erektioapulaitteen ensimmaista kayttokertaa
neuvoa ladkarilta mahdollisten riskien poissulke-
miseksi.

Josolet epdvarma, voitko kayttds erektioapulai-
tetta sen haittaamatta terveyttasi, kddnny laakarin
puoleen.

5. Havittaminen

Ohjeita korjaukseen ja havittamiseen:

Laitetta eisaa korjata itse, tai laitteen moitteeton-
ta toimintaa eivoida enda taata.

Pumppupdata ei saa avata.

6. Takuu
Lakimaarainen 2 vuoden takuu koskee ldhes kaikkia
osia.

Takuu eikata:

- vahinkoja, jotka aiheutuvat laitteen epdasianmu-
kaisesta kaytosta

- kulutusosia, kuten puristusrenkaita

- asiakkaan omasta huolimattomuudesta aiheutu-
via vahinkoja

- mitdan vahinkoja, jos laite on avattu.



7. Mista materiaaleista osat
koostuvat?

- Vihred holkki: bioyhteensopiva termoplastinen
elastomeeri (TPE)

- Sylinteri: muovi (polykarbonaatti)

- Laukku: Nylon®

8. Vara- ja kulutusosat

K&ytd ainoastaan alkuperdisvaraosia.

Vara-ja kulutusosia voidaan tilata asiakaspalvelun
kautta. Jalkitilausluettelo voidaan pyytaa osoit-
teesta service@medintim.de taijalleenmyyjalta.

9. Reklamaatio
Kaanny reklamaatioiden tai kysymysten yhteydessa
asiakaspalvelumme puoleen:

Puh.+49 61052037 20
Sahkoposti: service@medintim.de
www.medintim.de

Jos pyyddmme ldhettdmaan viallisen tuotteen, se
on ldhetettdvé seuraavaan osoitteeseen:

KESSEL Medintim GmbH
Nordendstr. 82-84

64546 Morfelden-Walldorf
Saksa

Kaanny Saksan ulkopuolella paikallisen jalleenmyy-
jan puoleen, jolta laite ostettiin.

Jakelu Suomessa

Haltija Group Oy

Puh.+3589612 2250

Sahkoposti: panu.piiparinen@haltija.fi
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Rehabi™

Medisinsk apparat for trening av penissvulmelegemet

etter prostatektomi og IPP (penisforkromming)

Kjaere kunde, mange takk for at du har bestemt deg
forvart produkt.

Les bruksanvisningen ngye og fullstendig gjennom
fgr farste gangs bruk, og oppbevar den til senere
bruk. Fglg anvisningene.

Innholdsfortegnelse

1. Generelle angivelser

2.Bruk

2.1 Hvordan skal apparatet forberedes til bruk?
2.2 Hvordan skal apparatet brukes?
3.Rengjering og oppbevaring av apparatet
4. Bivirkninger/kontraindikasjoner

5. Avfallshandtering

6. Garanti

7. Hvilket materiale er delene laget av?

8. Reserve-ogslitedeler

9. Reklamasjon

Leveringsomfang

Rehabi PVT® bestar av fglgende deler:
- et pumpehode

- entransparent sylinder

- en myk, grann fgringshylse

- entube glidemiddel

- en bruksanvisning

- eiveske for oppbevaring

1. Generelle angivelser

Nar penisen er stiv, vil det siat man har en ereksjon.
Nar en mann har problemer med 3 fa en ereksjon,
kalles det en ereksjonssvikt. Rehabi PVT® er et
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apparat som hjelper deg med a fa en stiv penis.

Hva er arsaken til ereksjonssvikt?

Ereksjonssvikt kan ha mange arsaker. Blant de hyp-
pigste arsakene er sukkersyke, skjoldbruskkjertel-
sykdommer, lever- eller nyresykdommer, behand-
ling av heyt blodtrykk, hjerte- og karsykdommer.
Operasjoner av prostata fgrer som regel 0ogsa til
ereksjonssvikt. Depresjon og utmattelse kan ogsa
fare til ereksjonssvikt. Ereksjonssvikt kan ogsa opp-
sta som bivirkning av legemiddelbruk, for eksempel
ved bruk av medisiner mot for hgyt blodtrykk. Ray-
king og drikking av for mye alkohol kan ogsa vaere
en mulig drsak. Penisforkrumming, ogsa kalt IPP
eller peyroni-sykdom, farer ved sterk forkrumming
til problemer ved sex og evt. tilimpotens.

Hvordan virker Rehabi PVT®?

Pumpehodet suger luften rundt penisen ut av
sylinderen. Slik oppstar det et undertrykk (vakuum).
Dette gjer at blodkarene i penis fylles med blod og
girenstivhetilemmet.

2. Bruk

2.1 Hvordan skal apparatet forberedes til bruk?
Alle figurer til produktet finner du pa omslaget
foranidette heftet.

Kontroller at apparatet er uskadet pa utsiden av
pakningen og er fullstendig. Fgr bruk ma du forsi-
kre deg om at apparatet og tilbehgret ikke har noen
synlige skader og at altinnpakningsmateriale er
fiernet.

- Legg alle deler sa de er klare.
- Trykk pumpehodet pa den store dpningen pa



sylinderen, som vist pa figuro.

- Sett den grgnne hylsen pa den andre siden av
sylinderen. (Fig. Q)

- Na er Rehabi PVT® bruksklart.

2.2 Hvordan skal apparatet brukes?

Rehabi PVT® er utelukkende til egen bruk. Den skal
ikke gis videre til tredjepersoner, og den skal ikke
brukes avandre. Ikke bruk apparatet hvis det ikke
virker som det skal lenger.

- Fjern eventuelt litt kjgnnshar i omradet pa og rundt
selve lemmet og penisroten.

- Apparatet skal ligge tett inntil huden.

- Fukt kanten pa faringshylsen med litt glidemiddel.
(Fig. ©)

- Far penisen gjennom fgringshylsen oginnisylin-
deren. (Fig. @)

- Press apparatet tett inntil kroppen.

- Trekk i den grenne spaken pa pumpehodet. Der-
med suger du luften ut av sylinderen. (Fig. o)

Kan du se en god ereksjon i sylinderen?

- Dalar du den stive penisen vare i sylinderen i to
minutter ved undertrykk.

- Svulmelegemet er na fylt godt med blod.

- Den grgnne knappen "Air” pd pumpehodet tjener
til a slippe inn luft.

- Nar du trykker pa ,Air“-knappen, stremmes luftinn
i sylinderen. (Fig. o)

- Dermed kan du lett lasne Rehabi PVT® fra kroppen.

- Na kan du gjenta prosedyren pa nytt.

Viktig:

Deterbrafor gjennomstrgmmingen av blodet i
penis a gjennomfare en svulmelegemetrening 1-2
ganger daglig. For hyppig bruk fgrer ikke automa-
tisk til en raskere suksess.

Etter bruk:

- Etter at du har brukt REHABIPVT ®, rengjer den

slik som beskrevetiavsnittet 3.

- Ladelene tarke.

- Legg alle delene tilbake i vesken igjen og oppbe-
var ereksjonshjelpen utilgjengelig for barn.

3. Rengjgring og oppbevaring av
apparatet

Ta av pumpehodet fra resten av pumpesystemet
fgrrengjering. Pumpehodet skal bare renses pa
utsiden med en fuktig klut. Pumpehodet skal ikke
under noen omstendighet holdes undervann, da
vaeske kan trenge inn og pumpehodet skades. Ikke
bruk rengjerings- og lgsemidler. Alle andre deler
kan lettvint renses med varmt vann med mild sape.
Oppbevar ereksjonshjelpeni medfelgende veske
ford unngd forurensninger.

4. Bivirkninger/kontraindikasjoner
Hematomer pd penisroten eller spissen. Av og til
kan det ogsd oppsta mindre vevskader hvis penisen
ikke har vaert stiv pa lenge.

Hvis du lider av hjerte-/karsykdom, skal du oppkla-
re mulige farer far farste gangs bruk med legen.

Radfer deg med legen hvis du eritvilom apparatet
kan benyttes uten at det skaper helsemessige pro-
blemer for deg.

5. Avfallshandtering

Anvisninger for reparasjon og avfallshandtering:
Du skal ikke reparere apparatet selv. En lytefri
funksjon erikke garantertidette tilfellet.

Pumpehodet skal ikke apnes.

6. Garanti
Nesten alle deler har 2 ars garantiitrad med loven.

Garantien gjelder ikke:

- itilfelle skader pa grunn av feil bruk

- forslitedeerslik som f.eks. holderinger
- hvis kunden selv er skyld

- sdsnartapparatet erdpnet
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7. Hvilket materiale er delene
laget av?

- Grenn hylse: Biokompatibel termoplastisk
elastomer (TPE)

- Sylinder: Plast (polykarbonat)

- Veske: Nylon®

8. Reserve- og slitedeler

Bruk kun originale tilbehgrsdeler.

Du kan anskaffe reserve- ogslitedeler via ser-
viceadressen. En oppdatert bestillingsliste kan fas
hos servicc@medintim.de eller hos din forhandler.

9. Reklamasjon
Henvend deg til var service med falgende kontakt-
opplysninger hvis du har reklamasjoner:

TIF.: +49 6105- 20 37 20
E-post: service@medintim.de
www.medintim.de

Hvis viber deg om a sende tilbake det defekte pro-
duktet, skal produktet sendes til fglgende adresse:

KESSEL Medintim GmbH
Nordendstr. 82-84

64546 Morfelden-Walldorf
Tyskland

Utenfor Tyskland henvender du deg til forhandle-
ren som du kjgpte apparatet fra.
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Rehabi™

SV - Svenska

Medicinteknisk apparat for traning av penis svallkroppar efter

prostataektomi och IPP (peniskroknin).

Basta kund! Tack for att du har valt var produkt.

Lasigenom hela bruksanvisningen noggrant innan
du anvander produkten for forsta gangen, spara
den for framtida bruk och beakta anvisningarna.

Innehall

1. Allman information

2. Anvéandning

2.1 Hur forbereder jag anvandning?

2.2 Hur anvdnder jag erektionshjdlpmedlet?
3.Rengo6raoch forvara apparaten

4. Biverkningar/kontraindikationer

5. Kassering

6. Garanti

7. Vilka material bestar de olika delarna av?
8. Reserv-och férbrukningsdelar

9. Reklamation

Leveransomfang

Delar som ingdriRehabi PVT®:
- ett pumphuvud

- en genomskinlig cylinder

- en mjuk, grén hylsa

- entub glidmedel

- en bruksanvisning

- envaska

1. Allméan information

Nar penis ar styv kallas det for erektion. Nar en
man har problem med att fa erektion kallas det for
erektionsstérning. Rehabi PVT® &r en apparat som
hjalper till att gora penis styv.

Vad finns det for orsaker till erektionsstérningar?
Det finns flera orsaker till erektionsstérningar. Till
devanligaste hor diabetes mellitus, skoldkortelsjuk-
domar, lever-eller njursjukdomar, behandling av
hoégt blodtryck, hjart- och kérlsjukdomar. Prostata-
operationer leder ocksa ofta till erektionsstorning-
ar. Aven depressioner eller utmattning kan leda till
erektionsstorningar. Ibland &r erektionsstérningar
ocksd en biverkning av [dkemedel, t.ex. [dkemedel
mot hégt blodtryck. Aven rékning eller fér mycket
alkohol aren mojlig orsak. Peniskrékning, dven kall-
lat IPP eller Peyronies sjukdom, leder till problem
under samlag och eventuellt tillimpotens om krok-
ningen ar kraftig.

Hur fungerar Rehabi PVT®?

Pumphuvudet suger ut luften runt penis fran cylin-
dern. Det bildas ett undertryck (vakuum). Detta
leder till att kérlen i penis fylls med blod och penis
blir styv.

2. Anvandning

2.1 Hur férbereder jag anvdandning?

Alla bilder pa produkten finns pd omslagets insida,
langst fram i detta hafte.

Kontrollera apparaten genom att kontrollera att
forpackningen arintakt och att alltinnehall ar med.
Kontrollera fore anvandning att apparaten och dess
tillbehorinte har ndgra synliga skador och att allt
férpackningsmaterial har avldgsnats.

- Ldgg fram alla delar.

- Tryck pumphuvudet mot cylinderns stérre 6pp-
ning enligtfigurﬂ.

- Satt Fast den grona hylsan pa cylinderns andra
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sida. (Figur @)

- Nu ér erektionshjdlpmedlet fardigt att anvanda.

2.2 Hur anvdnder jag Rehabi PVT®?

Rehabi PVT® ar endast avsett for eget bruk. Det
farinte gesvidare till eller anvdndas av tredje part.
Anvand inte Rehabi PVT® om detinte fungerar som
det ska.

- Tabort kénsharen direkt pa penis och runt penis-
roten.

- Apparaten maste sitta tatt mot huden.

- Applicera lite glidmedel pa hylsans kant.
(Figur @)

- For penis genom hylsaninicylindern. (Figuro)

- Tryck apparaten tatt mot kroppen.

- Draiden gréona spaken pa pumphuvudet.
D& sugs uft ut ur cylindern.pen mindre. (Figur @)

Serduen braerektionicylindern?

- Latden styva penisvara kvaricylindernitva
minuter under vakuum.

- Svéllkropparna ar nu val fyllda med nytt blod.

- Dengréna knappen "Air” pa pumphuvudet
anvands for attsléppain luft.

- Nardu trycker pd knappen "Air” fors luftinicylin-
dern. (Figur @)

- Pa dettasatt kan du enkelt ta bort Rehabi PVT®
fran kroppen.

- Nu kan du upprepa forfarandet.

Viktigt:

Traning av svallkropparna 1-2 gadnger per dag ar
bra for blodcirkulationen i penis. Anvandning ofta-
re lederinte automatiskt till snabbare resultat.

Efter anvdndning:

- Efter att du har anvdnt REHABIPVT ®, reng6r du
den enligt beskrivningen i avsnittet 3.

- Torka av delarna.

- Laggtillbaka alla delarivaskan och férvara erek-
tionshjélpmedlet utom rackhall fér barn.

3. Rengora och forvara apparaten
Ta bort pumphuvudet fran erektionshjalpmedlet
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fore rengéring. Pumphuvudet far bara rengéras
pa utsidan med en fuktig trasa. Pumphuvudet far
aldrig hallas under vatten eftersom vatska kan
trdngain och skada pumphuvudet. Anvdnd inga
rengorings- och [6sningsmedel. Alla andra delar
kan rengoéras latt med varmt vatten och mild tval.
Forvara erektionshjdlpmedletiden medféljande
vaskan for att forhindra fororeningar.

4. Biverkningar/kontraindikationer
Du kan fa blodutgjutningar vid penis faste eller
spets. Ibland kan latta vdvnadsskador uppsta, om
penisinte varit styv pa ldange.

Om du har en hjart-karlsjukdom ska du kontakta
ldkare innan du anvander erektionshjalpmedlet for-
sta gangen forinformation om eventuella risker.

Om du ar osdker pa om du kan anvanda erektions-
hjalpmedlet pa grund av din halsa, kontakta ldkare.

5. Kassering

Information om reparation och kassering:

Du farinte reparera apparaten sjélv. En felfri funk-
tion kanidetta fallinte garanteras.
Pumphuvudet far inte 6ppnas.

6. Garanti

Fornastan alla delar galler en garantipa 2 arsom
angesilagen.

Garantin gallerinte:

- vid skador som beror pa felaktig anvdandning
- for forbrukningsdelar, t.ex. stasringar

- vid forsumlighet fran kundens sida

- sdsnartapparaten 6ppnats.

7. Vilka material bestar de olika

delarna av?

- Gron hylsa: biokompatibel termoplastisk
elastomer (TPE)

- Cylinder: plast (polykarbonat)



- Vaska: nylon®

8. Reserv- och forbrukningsdelar
Anvéand bara originaldelar

Du kan bestélla reserv- och forbrukningsdelar via
serviceaddressen. Den aktuella bestallningslistan
kan fas via service@medintim.de eller din fack-
handlare.

9. Reklamation

Kontakta var service vid reklamationer och fragor pa:

Tel.: +49 6105-20 37 20
e-post: service@medintim.de
www.medintim.de

Om vibegér att du skickar oss den defekta produk-
ten, ska den skickas till féljande adress:

KESSEL Medintim GmbH
Nordendstr. 82-84

64546 Morfelden-Walldorf
Tyskland

Utanfor Tyskland ska du vanda dig till den fack-
handlare som du har képt apparaten av.

Distribution i Sverige

RFSU AB

Tel.: +46 86334600
e-post:anna.boustedt@rfsu.com
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Rehabi™

Wyréb medyczny do treningu ciat jamistych pracia po

prostatektomii i w IPP (skrzywieniu pracia).

Szanowni Klienci! Bardzo dziekujemy za zakup
naszego produktu.

Przed pierwszym zastosowaniem nalezy doktadnie
przeczytac cata instrukcje uzycia, nalezy zachowac
ja do dalszego wykorzystania oraz przestrzegac
wskazowek.

Spis tresci

1.Dane ogélne

2.Sposéb uzycia

2.1 W jaki sposéb przygotowa¢ zastosowanie?

2.2 W jaki sposéb stosowac aparat wspomagajacy
erekcje?

3.Czyszczenie i przechowywanie urzadzenia

4. Dziatania niepozadane/przeciwwskazania

5. Usuwanie

6. Gwarancja

7.Z jakiego materiatu wykonane sg czesci?

8. CzesScizamienne i zuzywalne

9. Reklamacja

Zakres dostawy

Czesci sktadowe Rehabi PVT®:
- gtowica pompy

- przezroczysty cylinder
-miekka, zielona tuleja

- tuba $rodka nawilzajacego

- instrukcja uzycia

- torba

1. Dane ogdlne
Stan, w ktérym cztonek jest sztywny, nazywa sie
wzwodem lub erekcja. Jesli mezczyzna ma pro-
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PL - Polski

blemy z uzyskaniem wzwodu, nazywa sie to zabu-
rzeniami erekcji. Rehabi PVT® jest urzadzeniem
pomagajacym w uzyskaniu stanu, w ktérym cztonek
jestsztywny.

Jakie s przyczyny zaburzen erekcji?

Jest wiele réznych przyczyn, ktére moga prowa-
dzi¢ do zaburzen erekgcji. Do najczestszych naleza
cukrzyca, choroby tarczycy, choroby watroby lub
nerek, leczenie nadciénienia tetniczego krwi,
choroby serca i uktadu krazenia. Operacje gruczotu
krokowego przewaznie prowadza do zaburzen
erekcji. Réwniez depresje lub zmeczenie moga
prowadzi¢ do zaburzen erekcji. Czasami zaburzenia
erekcji sg réwniez dziataniem niepozadanym lekéw,
jak na przyktad lekéw na nadcis$nienie tetnicze krwi.
Mozliwa przyczyna jest rowniez palenie tytoniu lub
nadmierne spozycie alkoholu. Skrzywienie pracia,
zwane réwniez IPP lub chorobga Peyroniego, prowa-
dziw przypadku silnego skrzywienia do probleméw
podczas stosunku ptciowego i ewentualnie do
impotencji.

Jak dziata Rehabi PVT®?

Gtowica pompy zasysa powietrze wokédt cztonka
do cylindra. W ten sposéb powstaje podciénienie
(préznia). Wskutek tego naczynia w cztonku wypet-
niaja sie krwig i cztonek sztywnieje.

2. Sposob uzycia

2.1 W jaki sposéb przygotowac zastosowanie?
Wszystkie ilustracje do produktu mozna znalez¢
na oktadce z przodu tej ulotki.

Nalezy sprawdzi¢ urzadzenie pod katem nienaru-
szonego stanu zewnetrznego opakowania i kom-



pletnosci zawartosci. Przed uzyciem nalezy sie
upewnié, ze urzadzenie i wyposazenie dodatkowe
nie wykazuja zadnych widocznych uszkodzen i ze
usunieto caty materiat opakowaniowy.

- Przygotowac wszystkie czesci.

- Wcisng¢ gtowice pompy na wiekszy otwér cylin-
dra w sposéb pokazany naryc. 0

- Zielona tuleje wtozy¢ na druga strone cylindra.

(ryc. @)

- Teraz Rehabi PVT® jest przygotowany do uzycia.

2.2 W jaki sposéb stosowaé Rehabi PVT®?
Rehabi PVT® stuzy wytacznie do samodzielnego
stosowania. Nie moze by¢ przekazywany innym
osobom, ani przez nie uzywany. Aparatu wspoma-
gajacego erekcje nie nalezy nigdy stosowac pod
wptywem alkoholu lub narkotykdéw. Nie stosowacd
Rehabi PVT®, gdy nie dziata prawidtowo.

- Usunac wtosy tonowe bezposrednio na cztonku
i wokét korzenia pracia.

- Urzadzenie musi mocno przylega¢ do skory.

- Nanie$¢ matg ilo$¢ Srodka nawilzajgcego na kra-
wedz tulei. (ryc. e)

- Wprowadzi¢ cztonek przez tuleje do cylindra.
ryc. @)

- Urzadzenie przycisna¢ mocno do ciata.

- Pociagnac niebieska dZzwignie przy gtowicy pom-
py. W ten sposdb zasysa sie powietrze z cylindra.

(ryc. @)
Jeslierekcjajest widoczna w cylindrze?

- Pozostawi¢ sztywny cztonek przez dwie minuty w
cylindrze pod ci$nieniem.

- Ciatajamiste s teraz dobrze wypetnione krwia.

- Zielony przycisk , Air” na gtowicy pompy stuzy do
wpuszczania powietrza.

- Nacisniecie przycisku , Air” powoduje wprowa-
dzenie powietrza do cylindra. (ryc. 0)

- W ten sposéb mozna tatwo zdjgé Rehabi PVT® z
ciata.
- Teraz mozna ponownie powtérzy¢ procedure.

Wazne:

Przeprowadzanie treningu ciatjamistych 1 -2 razy
dziennie jest dobre dla ukrwienia penisa. Zbyt
czeste stosowanie nie prowadzi automatycznie do
szybszego sukcesu.

Po uzyciu:

- Po uzyciu aparatu Rehabi PVT® nalezy go oczysci¢
w sposob opisany w punkcie 3.

- Wysuszy¢ czesci.

- Odtozy¢ wszystkie czedci do walizkii przecho-
wywac aparat wspomagajacy erekcje w miejscu
niedostepnym dla dzieci.

3. Czyszczenie i przechowywanie
urzadzenia

Przed czyszczeniem nalezy zdjac¢ gtowice pompy

z aparatu wspomagajacego erekcje. Gtowice pom-
py wolno czys$ci¢ od zewnatrz tylko przy uzyciu
wilgotnej $ciereczki. Nie wolno w zadnym razie
trzymac gtowicy pompy pod wodg, poniewaz

w przeciwnym razie ciecz moze dostac sie do $rod-
ka i uszkodzi¢ gtowice pompy. Nie stosowac srod-
kéw czyszczacych anirozpuszczalnikdw. Wszystkie
pozostate cze$ci mozna tatwo czysci¢ ciepta woda
itagodnym mydtem. Aparat wspomagajacy erekcje
nalezy przechowywac w dotaczonej walizce, aby
uniknac zanieczyszczen.

4. Dziatania niepozadane/
przeciwwskazania

U podstawy lub na kofAcowce cztonka moze
powstac siniak. Czasami wystepuja réwniez nie-
znaczne uszkodzenia tkanek, jesli cztonek juz dtugo
nie bytusztywniony.

W przypadku wystepowania choroby serca i kra-
zenia nalezy przed pierwszym zastosowaniem
aparatu do wspomagania erekgji skonsultowac sie
z lekarzem w celu wyjasnienia mozliwych zagrozen.

W razie watpliwosci, czy uzytkownik moze bez pro-

bleméw dla zdrowia stosowac aparat wspomagaja-
cy erekcje, nalezy zwrocic sie do lekarza.
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5. Usuwanie
Wskazéwki dotyczace naprawy i usuwania:
Nie wolno samodzielnie naprawia¢ urzadzenia.

W takim przypadku nie bedzie juz zagwarantowane

nienaganne dziatanie.

Nie wolno otwierac gtowicy pompy.

6. Gwarancja
Na prawie wszystkie czesci obowigzuje 2-letnia
gwarancja zgodnie z obowigzujacym prawem.

Gwarancja nie obowigzuje:

- w przypadku szkéd wynikajacych z nieprawidto-
wej obstugi

- naczescizuzywalne, takie jak np. pierscienie
zaciskajace

- w przypadku zawinienia wtasnego klienta

- pootwarciu urzadzenia

7. Z jakiego materiatu wykonane sg

czesci?

- zielona tuleja: biokompatybilny elastomer
termoplastyczny (TPE)

- cylinder: tworzywo sztuczne (poliweglan)

- torba: Nylon®

8. Czesci zamienne i zuzywalne
Stosowac tylko oryginalne cze$ci wyposazenia
dodatkowego.

Czescizamienne i zuzywalne mozna naby¢ pod
adresem serwisu. Aktualng liste produktéw do
dodatkowego zamédwienia mozna uzyskac pod

adresem service@medintim.de lub u sprzedawcy.

9. Reklamacja

W razie reklamacji lub pytan nalezy zwréci¢ do
naszego serwisu pod nastepujacym adresem:
Tel.: +49 6105-20 37 20

E-mail: servicec@medintim.de
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www.medintim.de

W razie zadania przez nas przestania wadliwego
produktu nalezy wystac¢ produkt na ponizszy adres:

KESSEL Medintim GmbH
Nordendstr. 82-84

64546 Morfelden-Walldorf
Niemcy

Poza terenem Niemiec nalezy zwrécic¢ sie do sprze-
dawcy, u ktérego byto zakupione urzadzenie.

Dystrybucja w Polska

BlueForce medshop.pl

Tel.: +48 693877224

E-mail: grzegorz.kawa@medshop.pl



Rehabi™

Zdravotnicky pfistroj k tréninku penilnich topofivych

téles po prostatektomii a IPP (zakfiveni penisu).

CS - Cestina

Vazeny zékazniku, Dékujeme Vam, Ze jste se rozhodl
pro ndsvyrobek.

Pred prvnim pouzitim si prectéte pozorné cely
navod k pouziti, ulozte si jej pro pozdéjsi pouziti
arespektujte upozornéni.

Obsah

1.Vieobecné idaje

2. Pouziti

2.1 Jak se pfipravim na pouziti?

2.2 Jak mam pouzivat erekéni pomuacku?
3. Cisténi a uchovavani pfistroje

4. Nezadouci Gc¢inky/kontraindikace

5. Likvidace

6.Zaruka

7.Z jakého materialu jsou jednotlivé dily?
8. Nahradni dily a spotfebni material

9. Reklamace

Obsah dodavky

Co je soucasti Rehabi PVT®:
- hlavice pumpy

- prihledny vélec

- mékkou zelenou pouzdro

- tuba lubrikantu

- ndvod k pouzitf

- taska

1. VSeobecné Gdaje

Kdyz je penis ztoporeny, fika se tomu erekce.
Kdyz mé muz problém s dosazenim erekce, Fika se
tomu erektilni porucha. Rehabi PVT® je pfistroj,
ktery Vam pomuze ke ztoporeni penisu.

Jaké jsou pric¢iny poruchy erekce?

Existuje mnoho rdznych pricin, které mohou vést
k poruchdm erekce. Mezi nejcastéjsi priciny patri
cukrovka, onemocnénistitné zlazy, nemocijater
nebo ledvin, [é¢ba vysokého krevniho tlaku, srdec-
nich a obéhovych chorob. Operace na prostaté
vedou vétsinou také k poruchdm erekce. Také
deprese nebo vycerpdni mohou vést k poruchdm
erekce. Nékdy jsou poruchy erekce také vedlejsim
Gc¢inkem [ékG, napriklad [ékG protivysokému krev-
nimu tlaku. A koufenf a piti prilis velkého mnozstvi
alkoholu je také moznou pric¢inou. Zakriveni penisu,
rovnez zvané IPP nebo Peyronieho choroba, vede
prisilném zakrivenik problémum s pohlavnim sty-
kem a popripade kimpotenci.

Jak funguje Rehabi PVT®?

Hlavice pumpy odsavé vzduch okolo penisu z valce.
Tim vznikd podtlak (vakuum). V disledku toho se
cévy v penisu naplnikrvia penis se ztopofi.

2. Pouziti

2.1 Jak se pfipravim na pouziti?

Vsechny obrazky k vyrobku naleznete na vnitini
strané prebalu zcela vpredu v tomto letdku.

Zkontrolujte pfistroj na zevni neporusenost balenf
a Uplnost. Pred pouzitim zkontrolujte, zda pristroj
nevykazuje zddné viditelné poskozenia zda je
odstranén veskery obalovy material.

- Pripravte sivsechny soudasti.

- Zatlacte hlavici pumpy do vétsiho otvoru vélce, jak
je znazornéno na obrazku @.

- Nasunte zelenou objimku na druhou stranu valce.

(Obrézek @)
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-Rehabi PVT®je nyni pripravena k pouziti.

2.2 Jak mam pouzivat Rehabi PVT®?

Rehabi PVT® slouzi vyhradné k vlastnimu pouziti.
Nesmi byt preddna jinym osobdm anijijiné osoby
nesmi pouzivat. Tuto erekéni pomuicku rozhodné
nepouzivejte, pokud jste pili alkohol nebo uZili dro-
gy. Rehabi PVT® nepouzivejte, pokud jiz nefunguje
spravné.

- Odstrante stydké ochlupeni pfimo z penisu
azkofenu penisu.

- Pristroj musi pevné sedét na kGzi.

- Naneste trochu lubrikantu na okraj pouzdra.
(Obrazek o)

- Zavedte penis skrz objimku do vélce.
(Obrézek @)

- Pritisknéte pfistroj pevné k télu.

- Vytdhnéte zelenou packu na halvici pumpy. Tim
nasajete vzduch z vélce. (Obrazek o)

Vidite ve vélci dobrou erekci?

- Pak nechejte ztoporeny penis dve minuty ve valci
pri podtlaku.

- Toporiva telesa jsou dostatecne naplnena krvi.

- Zeleny knoflik , Air" na hlavici pumpy slouzi k pri-
poustenivzduchu.

- Postisknutiknoflikua , Air" je do vélce privdden
vzduch. (Obrazek @)

- Tak lze Rehabi PVT® snadno uvolniz tela.

- Nyni muZete postup opakovat jeste jednou.

Dulezité upozorneni:

Provadeni tréninku toporivych teles 1 —2krat denne
je dobré pro prokrveni penisu. Prilis casté pouzivani
nevede automaticky k rychlejsimu Gspechu.

Po pouziti:

- Po pouziti Rehabi PVT® vycistete, jak je popsano
v kapitole 3.

- Dily vysuste.

- UloZte dily opét do tasky a uchovévejte erekéni
poInﬁcku mimo dosah déti.

3. Cisténi a uchovavani pristroje

Pred ¢isténim sejméte z erekéni pomicky hlavici
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pumpy. Hlavici pumpy |ze Cistit pouze vihkou utér-
kou. Hlavici pumpy v zadném pripadé nedrzte pod
vodou, protoze jinak by mohla do hlavice pumpy
proniknout voda a hlavici pumpy poskodit. Nepo-
uzivejte z&dné Cistici prostredky anirozpoustédla.
VSechny ostatnidily [ze myt teplou vodou ajemné
plsobicim mydlem. Uchovavejte erekéni pomcku
v dodané tasce, aby nedoslo k jejimu znecisténti.

4. Nezadouci u¢inky / kontraindikace
MUze se Vam udélat krevni podlitina v misté
nasazeninebo na $pic¢ce penisu. Nékdy také dojde
k mirnému poskozeni tkdné, pokud penisjiz nebyl
dlouho ztoporen.

Pokud trpite onemocnénim srdce a krevniho
obéhu, pozadejte svého lékare o objasnéni rizik.

Pokud si nejste jist, zda mazete erekéni pomucku
pouzivat bez problém pro své zdravi, zeptejte se
svého lékare nebo lékarky.

5. Likvidace

Upozornéni pro opravy a likvidaci.

Pristroj nemUzete sami opravovat.

Bezvadnou funkci by pak nebylo mozné zajistit.

Hlavice pumpy se nesmi otvirat.

6. Zaruka
Témér pro vsechny dily platizaruka 2 roky, jak pre-
depisuje zdkon.

Zaruka neplatt:

- vpripadé poskozeniv disledku nespravné obsluhy
- pro spotfebnimateridl, napr. stavéci krouzky

- privlastnim zavinéni zdkaznika

- pokud byl pfistroj otevien



7. Z jakého materialu jsou jednotlivé

dily?

- Zelenou pouzdro: biokompatibilni termoplasticky
elastomer (TPE)

- Vdélec: plast (polykarbonat)

- Taska: Nylon®

8. Nahradni dily a spotrebni material
Pouzivejte pouze originalni dily prislusenstvi
Né&hradnidily a spotiebni materidlsi mizete vyza-
dat na adrese servisu. Aktuélni seznam pro doob-
jednavani ziskate na adrese service@medintim.de
nebo u specializovaného prodejce.

9. Reklamace
V pripadé reklamacinebo s otdzkamina nas servis
se laskavé obracejte na nasledujici kontakt:

Tel.: +49 6105-20 37 20
e-mail: service@medintim.de
www.medintim.de

Pokud Vas vyzveme k zasladnivadného vyrobku,
zaslete vyrobek na nésledujici adresu:

KESSEL Medintim GmbH
Nordendstr. 82-84

64546 Morfelden-Walldorf
Némecko

Mimo Némecko se laskavé obracejte na specializo-
vaného obchodnika, u néhoz jste si pristroj koupili.

Distribuce v Ceské republice
Falconiks.r.o.

Tel.:+42 0737194 234

email: jakub.fridrich@falconik.cz

36



Rehabi™

TR - Tirkce

Prostatektomi sonrasi veya IPP (penis egriligi) durumunda

penil erektil doku egzersizi igin tibbi cihaz.

Dederli MUsteri, GrinimuzUl tercih ettiginizicin
tesekkir ederiz.

LUtfenilk kullanimdan 6nce kullanim talimatini
tamamen ve dikkatlice okuyun, daha sonra kullan-
mak tzere bunu saklayin ve talimatlari dikkate alin.

icindekiler

1. Genel bilgiler

2. Kullanim

2.1 Kullanim i¢in nasil hazirlik yapmaliyim?
2.2 Sertlesme yardimcisini nasil kullanacagim?
3. Cihazin temizlenmesi ve saklanmasi

4.Yan etkiler / Kontrendikasyonlar

5. Tasfiye

6. Garanti

7. Parcalar hangi malzemelerden retilmistir?
8. Yedek ve asinan parcalar

9. Reklamasyon

Teslimat kapsami

Rehabi PVT® asagidaki parcalardan olusmaktadir:
- Biradet pompa basligi

- Bir adet seffaf silindir

-Yumusak bir yesil kovan

- Birtip kayganlastirici jel

- Bir kullanim talimati

- Bircanta

1. Genel bilgiler

Penisin sertlesmesine ereksiyon denir. Sertlesme
konusunda sorun yasanmasi durumuna sertlesme
bozuklugu denir. Rehabi PVT® penisinizin sertles-
mesiicin size yardimci olacak bir cihazdir.
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Sertlesme bozukluklarinin sebeplerinelerdir?
Sertlesme bozukluklarina yol acabilen bircok farkli
sebep mevcuttur. Bunlardan en sik gorilenlerinin
arasinda seker hastaliklari, tiroit bezi hastaliklart,
karaciger ve bobrek hastaliklari, yiksek tansiyon
tedavisi, kalp ve damar hastaliklari yer almaktadir.
Prostat operasyonlari da genellikle sertlesme
bozukluklarina yol acar. Ayrica depresyon veya
yorgunluk da sertlesme bozukluklarina sebep ola-
bilir. Bazen sertlesme bozukluklari 6rnedin yiksek
tansiyonilaclari gibi kullanilanilaglarin bir yan etkisi
olarak da gorilmektedir. Ayrica sigara kullanimi
ve cok fazla alkol tiketimi de olasi bir sebep teskil
etmektedir. IPP veya Peyronie hastaligi olarak da
adlandirilan penis egriligi, egriligin ciddi boyutta
oldugu durumlarda cinseliliskide sorunlara ve
bazen de impotense yol agmaktadir.

Rehabi PVT® nasil calisir?

Pompa basligi penisi cevreleyen silindirin icindeki
havayi emer. Boylece bir alcak basing (vakum) olu-
sur. Bu sayede penisteki damarlar kanla dolar ve
penis sertlesir.

2. Kullanim

2.1 Kullanim igin nasil hazirlik yapmaliyim?
Uriinlereiliskin tiim resimleri bu brosiiriin 6n tara-
findaki kapakgikta bulabilirsiniz.

Uriind, ambalajin disinin saglamligi ve iceriginin
eksiksiz olmasi bakimindan kontrol edin.

Kullanim 6ncesinde cihazda ve aksesuarlarda gori-
nurbirhasar olmadigindan ve her tirli ambalaj
materyalinin ¢ikarildigindan emin olun.

- Tam parcalari hazir bulundurun.



- Pompa basligini $ekil°'te gosterildigi gibi silin-
dirin blyutk olan deligine bastirin.

- Yesil kovani silindirin diger ucuna takin. (Sekila)

-Rehabi PVT® artik kullanim icin hazirdir.

2.2 Rehabi PVT® nasil kullanacagim?

Rehabi PVT® sadece kendiniz kullanabilirsiniz.
Sertlesme yardimcisi Gglncl sahislara verilemez ve
onlar tarafindan kullanilamaz. Alkol aldiginiz veya
uyusturucu kullandiginiz zaman asla bu sertlesme
yardimcisini kullanmayin. Rehabi PVT® artik dizgin
calismiyorsa cihazi kullanmaya devam etmeyin.

- Dogrudan penis Gzerinde ve penis kdki ¢cevresin-
de bulunan killari temizleyin.

- Cihaz, derinin Gzerinde sikica oturmalidir.

- Kovanin kenarina bir miktar kayganlastirici jel
s(Jr[Jn.(Sekile)

- Penisi kovaninicinden gecirerek silindirin icine
yerlestirin. (Sekil @)

- Cihaziviicudunuza sikica bastirin.

- Pompa basligindaki yesil kolu ¢cekin. Boylece
silindirin icindeki havayi disari ¢ektirirsiniz.

(Sekil @)
Silindirin icinde iyi bir sertlesme gériyor musunuz?

- O zaman sertlesmis olan penisi iki dakika boyunca
silindirinicinde vakuma tabi tutun.

- Erektil dokular artik iyice kanla dolmus durum-
dadir.

- Pompa basinda bulunan yesil “Air” tusu silindirin
icine hava alinmasini saglar.

- “Air" digmesine basmaniz durumunda silindirin
icine hava alinacaktir. (Sekil @)

- Bu sayede Rehabi PVT® kolaylikla viicudunuzdan
¢ikarabilirsiniz.

- Simdi buislemiyeniden tekrarlayabilirsiniz.

Onemli:

Ginde 1-2 defa erektil doku egzersizi yapilmasi
penisin kan dolasimricin faydalidir. Uygulamanin sik
yapilmasi otomatik olarak daha cabuk basari elde
edilmesini saglamaz.

Uygulama sonrasinda:

- Rehabi PVT®yi kullandiktan sonra, cihazi 3 béli-

munde aciklandigi gibi temizleyin.

- Parcalarikurulayin.

- Tum parcalari tekrar cantaninigine yerlestirin ve
sertlesme yardimcisini cocuklarin ulasamayacadi
biryerde muhafaza edin.

3.Cihazin temizlenmesi ve saklanmasi
Temizlik 6ncesinde pompa basligini sertlesme
yardimcisindan ¢ikarin. Pompa basligi sadece
nemlibir bezle distan temizlenebilir. Pompa basligi
asla suyun altina tutulmamalidir, aksi halde icine
sivisizabilir ve pompa basligina zarar verebilir.
Deterjan ve ¢6zicl madde kullanmayin. Diger tim
parcalar kolayca ilik su ve yumusak bir sabuniile
temizlenebilir. Kirlenmesini 6nlemek icin sertlesme
yardimcisini teslimat kapsaminda verilen ¢cantasin-
da muhafaza edin.

4. Yan etkiler / Kontrendikasyonlar
Penisinizin kokinde veya ucunda kan oturmasi olu-
sabilir. Bazen penisin uzun siredir sertlesmemis
oldugu durumlarda hafif doku hasarlari da ortaya
cikabilir.

Bir kalp dolasim hastaliginiz varsa, olasi risklerin
acikliga kavusturulmasiicin sertlesme yardimcisini
ilk kez kullanmadan 6nce doktorunuza danismali-
siniz.

Sertlesme yardimcisini sagliginiz agisindan bir
sorun olmaksizin kullanip kullanamayacaginizdan
emin dedilseniz doktorunuza danisin.

5. Tasfiye

Onarim ve tasfiyeye iliskin agiklamalar:

Cihazi kendiniz onarmamalisiniz. Bu durumda ciha-
zin kusursuzislevi artik garanti edilemez.

Pompa basligi acilmamalidir.
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6. Garanti
Neredeyse tiim parcalaricin yasalarla belirlendigi
Gzere 2 yillik bir garanti sresi mevcuttur.

Sudurumlarda garanti gecerli dedildir:

- Hatali kullanimdan kaynaklanan hasarlar
- Asinan parcalaricin, 6r. stkma halkalari

- MUsteri hatalarinda

- Cihaz agildiginda

7. Parcalar hangi malzemelerden
Uretilmigtir?

-Yesil kovan: Biyouyumlu termoplastik
elastomer (TPE)

- Silindir: Plastik (polikarbonat)

- Canta: Nylon®

8. Yedek ve asinan parcalar

Sadece orijinal aksesuar parcalari kullanin.
Yedek ve asinan parcalari servis adresinden temin
edebilirsiniz. Gincel siparis listesini service@
medintim.de adresinden veya saticinizdan temin
edebilirsiniz.

9. Reklamasyon

Litfen reklamasyon durumunda veya sorulariniz
olmasi halinde asagidakiiletisim bilgilerinden ser-
visimizle iletisime gecin.

Tel: +49 6105- 20 37 20
E-posta: service@medintim.de
www.medintim.de

Sizden arizali cihazi géndermenizi istememiz duru-
munda, Griin su adrese gonderilmelidir:

KESSEL Medintim GmbH
Nordendstr. 82-84

64546 Morfelden-Walldorf
Germany

Almanya disticin lUtfen cihazi satin aldiginiz satici-
ya basvurun.
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Rehabi™

latpotexvoAoyiki

EL — eAAnVIKa

OKEUN yla Tnv eknaideuon Twv onpayywdwyv cwpatwv

Tou néoug énetta and npootatektopn Kat IPP (vwdng kAfpuvaon tou néouc)

"Ayannté neAdtn, euxaplotoUpEe NoAU Nou entAéga-
TEva ayopAoete To Npoidv pag.”

"Mpv and tnv npwtn xpnon, StaBdacte nAfpwg
KalnpooekTika tic Odnyiec xpRong, PUAGETE TIg
yla peAAovTIKA avapopd, Kat akoAouBnoTe TIg
oUPBOUAEC.”

MNeplexépevo

1.TevikéGnAnpoopieg

2.E@appoyn

2.1 Nwgyivetal nnpoetolpacia yiatn xpRon;

2.2 Nw¢ xpnowgonoteitat to BoRdnua otiong;

3.KaOaplopdgkat anoOiKeuon tNGOUCKEURAG

4. AvenOopnteg evépyeleg/ Avtevoeifelg

5.Anépplyn

6. Eyyunon

7. Ané nota UAIKA eivar katackeuaopéva ta e§ap-
tjuata;

8. AvtaAAakTika Kalt avalwoipa

9.YnoBoAf napanévwv

MNapexdpeva otoixeia
E€aptipata tou Rehabi PVT®:

- plakepalf avtiiag

- évag dlapaving KUAvopog

- éva paiako, npdaowvo nepiBAnupa-odnyoc
- éva owAnvaplo ge Ainavtiko

- éva évtuno odnylwv xpAong

- pia OAkn eUAagng

1. Mlevikég nAnpo@opieg

StUon undpxel dtav To N€o¢ avopBwveTal. STUTIKNA
Suoheltoupyia undpxet dtav évag dvdpac aviigetw-
niet npoPAAuata otnv eniteuén otuongc. To Rehabi
PVT® eival pla ouokeur nou oag Bondd otnv avép-
Bwon Tou nNéouc.

Mota ivat ta aitia tng otutikig SuoAettoupyiag;
Ynapxouv noAAG SlapopeTikd aitia nou ynopouv
va odnynoouv g€ otuTikf SuocAeltoupyia. Zta
ouxvédtepa and autd cuykataAéyovtal o cakxapw-
on¢ daBitng, ot nabroeic tou Bupeosidolcadéva,
olnnatikéc i olvepplkéc nabhoelg, n Bepaneia

yla tnv uwnAn aptnplakn nieon, otkapdlakég kat
kapdlayyelakégnabrioelg. OLXelpoupyIkEG enepBa-
oel¢otov npootdtn adéva katd kavéva obnyolv
enlong oe otutikn SucAeltoupyia. H katabawwn
kaln e€avtAnon unopoUv eniongva odnynoouv o€
otuTikr SuocAettoupyia. MeptkéC @OPEC, N OTUTIKA
SuoAeltoupyia anoteAel aventBuuntn evépyela
KaAnowwv eapudakwy, dnwe Twv avtlinepTactikwy.
"To kaAnviopa kat n unepBoAikn katavaAwaon owo-
nveupatwdwy anoteAei eniong niBavo aito.”

"H v dng okAfpuveon tou Néoug, yWwaoTh Kat wg
IPP i voooc Peyronie, 06nyei o npoBAfpata katd
n Stdpketa tou og€ kat nibavwg oe avika- votnta,
av n kagwn eivatcoBapn.”

Nw¢Aettoupyei to Rehabi PVT®;

H ke@aAni tngavtAiagavtAel £€w and tov KUAWSpo
tov aépanou nepBAAAel to néoc. EtoL dSnuloupyei-
tatunonieon (kevo). Me autdv Tov tpdno NANPWVo-
vtal pe alpa ta ayyeia 0to ecwtepikd Tou néoug Kkat
entuyxavetatotuon.

2. Epappovi

2.1 Nwgyivetal nnpoetolpacia yia tn xpon;

Oa Bpeite OAegTIgElkOVEG TOU NPOIOVTOCOTO ECW-
TEPLKO TOU EEWPUAAOU auTtoUl Tou evtUnou.

Oa Bpeite dAegTIC elkdveC TOU NPOIGVTOC OTO E0W-
TEPIKO TOU e€WPUAAOU auTtoU Tou evtUnou. Enibe-
WPNAOTE TN CUCKEUN, EAéyXOVTag TNV akepatdtnta
NG ouokeuaoiagkat TNy NANPOTNTA TOU NEPLEXOUE-
vou. Mptv and tn xpon npénetva eniBefatwoete
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6TLn ouokeun katta e€aptipatatng Sev pépouv
kapi{a opath BAGRN kat détLéxouv anoyakpuvOet
6Aa ta UAIka cuokeuaaoiag.

- Etopwdote 6Aa ta pépn Tou Npoidvtod.

- Miéote TNV KEPAAR TNC avtAlag navw oto geyaiu-
TepO Avolypa tou KUAivdpou, dnwcunodetkvie-
tatotny ewéva @.

- TonoBetote to npdaoivo nepiBAnua-odnyd otnv
4AMN peptd Tou kUAivEpou. (eikéva @)

- MA£€ov, to Rehabi PVT® eivat étotyo yia xpron.

2.2 Nwg xpnotponoteitat to Rehabi PVT®;

To Rehabi PVT® npoopiletat anokAeloTika yia
npoowniki xpAon. Aev npénetolte va petaBIBa-
(etal o€ Tpitoug, oUTe va xpnaotponole{tat yéow
autwyv. Mnv xpnaotponoteite noté autd to Bobnua
otUongav €XeTe KATAVaAWoEeL OVONVEUPATWEN

A vapkwTikég ouoiec. Mnv cuvexilete va xpnat-
yonoteite to Rehabi PVT® av autd dev Asitoupyel
nAéov owaoTd.

- AnopakpUVeTe 1o Tpixwpa tou epnPaiou and to
néoc¢katyUpw and tn Bdon tou néouc.

- Houokeun npénetva epapudlel oteyava ndavw
oto &6éppa.

- AMAWOTE PIkpr nocdTnTa AtnavTikoU oTo XefAog
Tou nepIBAfpatoc-odnyou. (eikéva 9)

- 0BAoTe To Néog otov KUAVEPO NeEpVWIVTAg To
péoaand to nepiBAnua-odnyo. (etkdva o)

- Miéote tn ouokeun otabepd oto cwpa.

- TpaPr&te tov npdcivog poxAd nou Bpioketat otnv
Ke@aA tN¢ avtAiag. Me autdv tov Tpdno avtAsite
Tov aépa, anopakpUvovtag tov anod tov KUAvSpo.

(ewéva @)

Eival yia ikavonotntiki atdon opath péoa otov

KUAWSpo;

- 'Enetta, apniote to okAnpd néogva napapeivel
péoa otov KUAVEpo yla 0o Aentd und apvntikn
nieon.

- Ta onpayywdn cwpata éxouv nAéov NAnpwOel
KaAd pe afpa.

- Ta onpayywdn cwpata éxouv nAéov NAnpwOel
KaAd pe afpa.

- AV NIECETE TO NAAKTPO «ElCAYWYAC aépar, ElGEP-
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xetalaépac pgéoa otov KUAIVSpo. (elkdva °)

- Mg autdv tov T1pdNo ynopeite va anoondacete
eUkoAa to Rehabi PVT® ané to owpa oag.

- Twpa pnopelte va enavaArdBete tn dadikaoia.

TnUavtiko:

neknaideuon twv onpayywdwv cwpdtwy 1-2
@opécTnV NUépa givat w@EAYN yia TV atpdtwaon
Tou néouc. HunepBoAikd ouxvi xprian Sev odnyet
autopatwc kal o€ taxUtepa anoteAéopara.

Metd tn xpion:

- ApoU xpnolponolioete to Bondnua otiong, kaba-
plote 1o dnwc neplypaetal otny evotnta 3.

- YTEYVWOTE KaAa 6Aa ta e€aptrpata.

- TonoBetiote Eava 6Aa ta e€aptApata otn BAKN
TougKal uAdooete to BorBnua otiongoe
pépognou dev To Tavouv ta natdid.

3.KaBaplopdg kat anoOikeuon tng
OUOKEUNG

Mptv and tov kaBaplopd, anocuvoéoTe TNV KEPA-
A tngavtAiagcand to BoAbnua otionc. "H kepain
tn¢avtAlagenitpénetal va kabapiletal pévo
eEwtepIka pe éva Bpeypévo navi." H ke@aAi Tng
avtAlag dev npénel oe kapla nepintwon va epPa-
ntiletal oe vepd, Stét pnopeiva el0éABeL uypd 0TO
eowTteplkd TG Katva npokAnBei BAGPBN otnv kePa-
Af. Mn xpnoonoleite kaBaploTikd oUte SLaAUTEG.
KaBapilete 6Aa ta undrona yépn pe Leotd vepd
katinto canolvil. PuAdcoete o forRBnua otliong
otn BAKN Nou to cuvodelel yla va unv Aepwvetal.

4. AvemBupunteg evépyeleg /
Avtevbeifelg

Evoéxetalva eppavioete alpdtwua oto owpa f

T BaAavo tou néouc. OploPEVEC POPEC UNAPXOUV
enfon¢Tpaupatiopol Twv IO TWY av To N0 HEV EXEL
SleyepBOeiyia peyalo xpovikd didotnua.

Av ndoxete and kanolo kapdlayyelakod véonua, 6a
npénetva aneubuvbeite otov ylatpd oag nptv and
™V NpwIn Xprion Tou Bondnpatogotiongylava
oagenonpavel tuxév kivduvouc.



PwtAote to yiatpd oag oe nepintwaon nou dev
elote olyoupolav pnopeite va xpnotponoloete
10 BonBnua otiong xwpic npofAnuata yla tnv
uyela oag.

5.Anéppwyn

Mnopeite va anoppiyete 6Aa ta avtaAAaktikd ota
olklakd anoppiypara.

SupBoulégylatnv entdlépOwon kattnv andp-
pwyn:

AevBanpénetva enidlopBvete pdvoloagtn
ouokeun. Ze avtiBetn nepintwon dev elvat eyyun-
pévn nanpdokontn Aeltoupyia TN CUOKEUNG.

Mnv avoiyete TNV KE@aAr Tng avtAiag.

6. Eyyunon
Ma oxebov 6Aa ta e€aptpata napéxetateyyunon
2 etwy, dnwgnpoBAénetatand tov vouo.

Heyyunon dev loxUEL:

- og nepintwon BAaBwv ol onoiec opeilovtal oe
akataAAnAn xpnon

- yla ta avaAwaotpa UAika, dnwc ot daktuAlol ava-
KOMAG

- og nepintwon apéAslag tou neAdtn

- étav avolxtei n cuokeun

7. An6 nola UALKG gival kataokeua-

opéva ta e€aptipara;

-npdowognepiBAnua: BlooupBatd Oepponiacti-
k6 eAactopepéc (TPE)

- KUAwdpoc: MAaotikéd (noAukapBoviko)

- ©AkN: Nylon®

8. AvtaAAaKkTiKG Kal avaAwoiya

Na xpnotpgonoteite pévo yviiola avtaAAakTikd.
Mnopeite va npoynBeuteite ta avtaAAaktikd
kalta avaAwotipa otn dteBuvon e€unnpétnong
neAatwv. Mnopeite va npounBeuteite tov evnpe-

pwpévo katdAloyo napayyeAiac otnv dielBuvon
service@medintim.de i and tov e€ouciodotnuévo
cagavunpbowno.

9. YnoBoAn napanévwv

Av éxete napanova ) epwtioelgansubuvOeite
oto tuApa e€unnpétnong tng etalpeiag pag, ota
€€nc otolxeia enkovwviag:

TnA.: +49 6105-20 37 20
E-Mail: service@medintim.de
www.medintim.de

a tnv eNoTpo@r Tou eAaTTwPatikol npoidvtoc,
anatte{tat anooToAn Tou NPoidvTog otV €§AG
SlevBbuvon:

KESSEL Medintim GmbH
Nordendstr. 82-84

64546 Morfelden-Walldorf
leppavia

Ektégleppaviag, aneubuvBeite otov avtinpéow-
no and tov onoio npounBeuUTAKATE TN CUCKEUN.
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Tel.: +49 6105-2037 20
E-Mail: servicec@medintim.de
www.medintim.de
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KESSEL Medintim GmbH
Nordendstr. 82-84

64546 Morfelden-Walldorf
Ll

Slasd! die Co sl g 358l JLaiVl Lo LWlLT o)l

bl & sl

Intima Medical SARL

Tel.:+ 212 661459141

E-Mail: contact@intima-medical.ma

CosSl G =isdl

Medical Innovation Co. (Mico)
Tel.:+96 597777942

E-Mail: y.khalil@mico-medical.com

Bydgmdl dg sl ESLedl &m0l

Saudi Mais Company For Medical Products
Tel.: +96 6 567623915

E-Mail: hany@morecare.net
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Bei beschadigter Verpackung nicht verwenden. / Do not use if package is damaged. / Ne pas utiliser si 'emballage
est endommagé. / No usar si el envase estd dafiado. / Non usare se la confezione & danneggiata. / Niet gebruiken
als de verpakking beschadigd is. / Ma ikke anvendes, hvis emballagen er beskadiget. / Ei saa kayttaa, jos pakkaus on
vaurioitunut./ Skal ikke brukes hvis pakningen er skadet. / Anvand inte om férpackningen ar skadad. / Nie uzywaé w
przypadku uszkodzonego opakowania. / Nepouzivejte, pokud je obal poskozen. / Ambalaj hasarliysa kullanmayin. /
Mnv to xpnoonoleite av n cuckeuacia éxetunoote{npia. /
/) paie ORI OB 13 lg=dl pdsus Y
mrlighital alishd wnnwnH X

(3]

Gebrauchsanweisung beachten. /Read instructions for use. / Consulter la notice. / Consulte las instrucciones de uso.

/ Consultare le istruzioni per 'uso. / Gebruiksaanwijzing raadplegen. / Brugsanvisningen skal overholdes. / Noudata

kdyttoohjeita. / Folg bruksanvisningen. / Las bruksanvisningen. / Przestrzegac instrukeji uzycia. / Dodrzujte ndvod k
pouziti./Talimatlariizleyin./ Tnpeite g odnyieg xpnong. /

1 Olosd=l) 51

2185 2071 MR DX KPS W

Gerat trocken lagern. / Store device in a dry place. / Conserver dans un endroit sec. / Conservare il dispositivo in un

luogo asciutto. / Guardar el dispositivo en un lugar seco. / Bewaar het hulpmiddel op een droge plek. /Opbevar pro-

duktet pa ettertsted./Séilyta laite kuivassa./Oppbevarenheten pa et tertsted./Forvaraapparaten pdentorrplats.

/Urzadzenie przechowywad w suchym miejscu. / Uchovévejte na suchém misté. / Cihazi kuru bir yerde muhafa edin./
duldooete tn ouokeun o€ Enpd pépog. /

/.3l 9Bk & ezl adsl

W2 DIPNA APART DX b v

Zerbrechlich / Fragile /Frégil / Breekbaar / Skrabelig / Sarkyva / Skjer / Omtélig / Delikatne / Kiehké / Kirilgandir /
EUBpaucto/

[ Sl s

v

Hersteller / Manufacturer / Fabricant / Fabricante / Fabbricante / Fabrikant / Producent / Valmistaja / Produsent /
Tillverkare / Producent /Vyrobce / Uretici / Katackeuaotic/

] dsslall a2

ny

51







www.medintim.de

|

KESSEL Medintim GmbH
Kelsterbacher Str. 28
64546 Morfelden-Walldorf
Germany

+496105-2037 20

q3

FDA registered device
Made in Germany

22.06.2020



